INSTRUCTIONS FOR MODEL 600 TUBE TESTER 

1- Look up tube type in chart and jet Heater Switch and set "A", "B" and "C" 
Switches. 

2 insert tube in proper socket or use adaptor indicated Allow tube to warm up. 
Observe SHORTS lamp for Short indication. 

3, Depress Grid Emission button* Observe meter. If meter deflects into "Grid 
Emission — Reject" area, tube is defective, 

4, Press Quality Button, Read Quality on meter on "Good — ? — Bad" scale. 

5, Rotate "C" Switch thiough each of its positions to check for all other Shorts. 
Observe SHORTS lamp for indication. 

The tube chart refers to two adapters that can be used with the Model 600. 
These are as follow*; 

TC-63— Used to test type 3DG4 tube, . ,$1,95 ) Testing Facilities Included 
TG-62— Set of two adopters used to etween Serial Ho. 152001 

test tubes with Novor basing. . , 3,95 'serial No. 213,000 
TO70 and TC-75— Used to test Hi -Voltage Color Tubes. . .$1.95 each 
These adapters ore available through your local electronic distributor, 

Note: Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 



4617-007-0171 



RH PRESS 



WML 

TYPE 



TUBE 

VfPE 



l 



QA3 50 *65 3 5 3 

*Wt3irnal#y shows short position IL 
'Normally shows ej fd emission, 

DA 3A 50 *& 3 5 3 

-Nomwlty show*- short position II 



003A 



'tube good H jI 



50 "09 3 5 3 

1 1 it rends BO or more 
"Normally shows short position il 
'Normally shows srid emission 
!A3 2 ‘70 2 6 G 



'Normally shows end emission 
0B3 50 ‘62 3 5 3 

'NoimaJiy straws short position II 
•Norffltlly shows grid emission. 
0C3 50 *75 3 5 _3 

'Nomalfy shows short position 11 
■ Normally shows grid emission, 
0C3A 50 *75 3 5 3 

‘Numiallv shows short position IL 
‘Normally shows grid emi ssion. 

5 



'Normally shows short position 

s*n, 

I AS Z 53 6 5 

1 A 7 2 54 6 5 

IAB 6 1516 4 



1AC6 1 48 G 4 6 

2AP2T l ’99 5 10 3 

Tube good if it reads 15 or more. 



1 AF 4 

lAftS 



OD3 50 ‘93 3 5 3 

Tube good if it reads $0 or more* 
'Normaify shows short position IL 
* Normal 1} shows grid emission 



70 6 3 

1AJ4 2 58 5 6 

IAN5 1 40 5 6 

I A 02 1 TOO 1 3 

Tube good if it reads 20 or more, 



rust 

TYPE 



* 

1 



TUSI 

TTPE 



IAU3 I *99 9 10 3 

Tube good if it reads 15 or more, 
‘Ignore alt shorts except on 
position 10. 

1 AX2 I "&y I 10 7 



1BH2 



. 1 ‘95 6 IQ 

iri'i-art tetds tnto plra 4 & 5 

of socket ft 
lop cap goe^to top lead. 



‘Tube good it It reads 20 or more. 
‘Normally shows short position 
ML 

IAY2‘ 1 95 6 10 9 

Connect two leads from 1AY2 bet* 



tom pins to pin holes No. 1 and 12 
of Socket No. 9. 

103 I *98 3 10 3 

* Ignore all shorts except op 
position 10. 



„ « S in 9 

Connect too leads from \ 

a^lc“et No P 9 h0l “ Ka ' 1 lna 

mu 1 *99 1 10 7 

Tube good If it feeds so or mar. 

Normally shows short position 6-11." 
JB 1 57 S A 6 

2 48 6 S 3 

2 M 6 S 3 

IDS 2 54 R m 1 



107 1 55 6 53 

1QC2 1 “9S* 1 10 7 

Tormaliy shows short position 6-11. 
* *Ttibe good if it reads 40 or more. 



IDS 



1DK29 



1 



10 



^Insert leads imopin$ 4&5 



■ Norm* I Smarts refer to pm Won of “d u S»s \cn a Uve TC-63 Adapicr. 

: Q& bo? ecraect Plate dp to Adapter. □ Us* TC-62-A Adant*? 

¥ Uia TC-7D Adaptti. 



of socket fL 

, ., , r c . Top cap goes to top lea d. 

m y s l JC ■ 62* 3 Ada pier or Hovu Socket if Wired, [Units betw tm $ » r n 1 he J S 70 o 1 — 
and I53QOQ or UolU Abate Serial No. 213000 Have Prewired Notar Socket en Pin#?* 1 



1 



‘ 



TUBE 

TTPE 


5 

I 

X 


A 


a 


c 


* 

jm 

i 


TUBE 

TYPE 


§ 

-UP 

S a 

X 


a c 


% 

H 


TUBE 

TYPE 


4 

— 

a 

X 


A 


B 


c 


«* 

m 

-- 

I 


1DN5 2 54 6 6 6 

75 6 4 6 

1DY4 1 ’33 2 S 1 

'Normally shows short position 1-7 
lfl 1 53 5 6 6 


JH2 1 *97 1 10 7 

‘Tube good if it reads 40 or more. 
•Normally shows short position 
6-11. 

IKS 1 55 6 10 3 


I 1LB4 
! 1LC5 
j 1LC6 
1LD5 


2 

1 

2 
2 


53 

54 
59 
53 
63 


6 

5 

6 
6 
6 


6 

6 

4 

6 

4 


4 

4 

4 

4 

4 


IFZ 


i 


55 


S 


6 


6 




96 


6 5 


3 


1 IUE3 


1 


55 


6 


6 


4 


1F3 


I 


55 


5 


6 


6 


1 H6 


2 54 


S 6 


3 


IIG5 


2 


50 


5 


6 


4 


IF5 


z 


43 


6 


5 


3 




65 


6 4 


3 


I1LH4 


2 


52 


6 


a 


4 


IF7 


2 


54 


6 


10 


3 




65 


6 5 


3 






60 


6 


4 


4 


— — 




64 


6 


4 


3 


U3 


1 *99 


9 19 


3 


1LN5 


2 


so 


s 


6 


4 


1 f*-p\ a 




6? 


6 


5 


3 


'Ignore all shorts except on 




IN2-A 


1 


*95 


9 


10 


3 


IFD1 


1 


58 


6 


6 


6 




position 10. 






* Ignore all shorts except on 








70 


6 


3 


b 


Lf6 


2 53 


6 4 


3 




position 10. 








IFD9 


1 


56 


6 


6 


6 




53 


6 5 


3 


INS 


2 


53 


6 


10 


3 






95 


G 


3 


6 


1X3 


1 *99 


9 10 


3 


IPS 


2 


S3 


6 


10 


3 


IG3 

* ■ 


1 


*97 


3 


10 


3 


Tube good if it reads 20 or more. 


ipio 


3 


•46 


5 


3 


6 


ignore mi shorts except 


on 




"Ignore all shorts except cn 




'Normally shows short position 2-6. 


1 AC 


position iu. 










position 10. 






1PU 


3 


45 


5 


6 


6 




i 


5b 


6 


4 


3 


1L4 


2 52 


5 S 


6 


1Q5 


2 


40 


6 


5 


3 






55 


6 


b 


3 


116 


2 56 


6 4 


6 


1R4 


2 


65 


6 


4 


4 


0A3-2AS2 


1LA4 

1LA6 


2 53 

2 58 


6 6 
6 4 


4 

4 


1R5 


2 


53 


5 


4 


6 



TUBE 

TYPE 



B 



i 



1S2-A 1 *98 1 10 7 

' Normally shows short position 6-11. 

154 2 *44 5 3 6 

’Normally shows short position 2-6. 

155 2 54 6 6 6 



IT4 

115 

1U4 

HJ5 



75 6 4 6 

1V2 1 *99 6 1 7 

•Tube good if it reads 50 or more 
1X2 1 *99 1 10 7 

•Normally shows short position 6-11. 

2AF4 2 * 33 2 6 1 

’Normally shows short position 1-7. 
2AH2X 2 *99 5 10 3 

‘Tube rood if it reads 40 or more. 
2AS2T 2 *99 5 10 9 

•Tube good if it reads 35 or more. - 



: Oo not connect Flit* (tip to Adapter. 



A Pro TC-63 Adaptor. 
□ Lfaw TC-62-A Adapter. 
V Use JC-70 Adapter. 



■ UieTC-62-B Adapter of Movar Socket If Wind, 
and 153000 or Units Above Serial No. 213000 Ha« 



Jolts Between Serial No. 152001 
iwIredNovar Socket on Panel- 













rwaf 
n tn 



TUBE 

type 



i 



TUBE 

TTPE 



i 



ZAVZ 2 *99 6 I 7 

Tutre eduJ if it reads 3(1 or mnre, 
m2 2 *99 1 W 7 

•NjtmaHy <.km ' short potion 6-1 I. 
293 2 95 0 10 3 



* * 



2BA2 2 92 9 1 J 

2Bi2 2 **99' 1 10 7 

Tube ^r,orf jf if roads 45 or more. 
Wonnady stem shod position 6*1 J 
2 0N4 2 *33 2 7 I 

'MomaJly shows short position 1-6. 

201/2* 2 *90 5 10 3 

Tube good if it reads 40 or more. 

2CN3A 2 *04 5 10 3 

'NormaNy shows short position 3-3 L I 2EA5 

2EG4 



2 DL 4 z '85 ? a 

'No marly 5 flows short position 
„„„ 1-3*7 9 . 

2DS4 2 *87 6 Z 5 

Far grid emission (urn C switch to 
position 4. 

20X4 2 '69 1 7 1 

'Normally shows short position 2-6 
2DV4 2 *33 2 6 I 

" Normally shows short position 1*7 

2074 



2EV5 

2F85 

2fQS 

2FQ5A 

2FS5 



2CW4 2 *87 6 2 

'For Grid Emission Turn 
C Switch Position 4. 
2CY5 2 35 2 3 

2D2i 6 32 5 ] 



2 *31 72 1 

* Normally shows short position 1-7 
21 26 6 *40 J 5 3 

’Normally shows short pcsftlon 4-6. 

2 33 2 l 1 

2 *80 6 2 5 

•for grid emission turn C switch to 
position 4. 

*m 2 37 6 2 1 

37 6 7 1 



2FVE 

2FT5 

2GK5 

2GU5 

2GW5 

2 H A5^ 
2HK5 
2HM5 
2MQ5 



1 



2 HR 8 2 35 ?~~9 — - 

2T4 2 *33 2 6 ‘ 

Normally shows short position 1-7 
342 3 *98 i j(j j 

‘Normally shows short position 6-11 



TUBE 1 
TTPE 



. 3 * 93 3 IQ 1 

Ignore all ishorts except on 

JAJA 3 99 3 16 3 



* T *f *«* H R tead', *T5TiS iT 
Ignore alt shorts except on 
position 10. 

* 3 *3S 5 4 c 

'Normall y shows short position 7-6 

3A5 3 45 r 3 "6 

3« 3 M 1 10 1 

55 1 $ 3 



2EB5 

2ES5 



•flonnil Srmrtj t tier to noiltion of “C" Swlteli 
' DO not cwmect Plit* Cjp to ACapttr. 



2 33 I 21 

2 33 1 2 



_,,, 92 i > a 

3«4 3 *33 2 S 

Normally shows short position 1-7. 
3 AJ 3 3 85 6 1 j 

38 6 9 2 

3*15 3 33 6 2 1 

33 6 7 1 






A Use TC-63 Adapter, 
Utff TC-62-A Adapter. 
T Use TC -70 Adapter. 



■ U UJts Ahevt S*^ 11 No. 213000 Hive 

■ U FC-62 a Adapter or Hover Socket If wired. 



tftSf'tf Novlf SDckel ™ ?*»•- 

(Unllj EetVffltfi Siriin ho, lirtjoi 






TUBE 

TYPE 




• i 



TUBE 

TYPE 







3AT2 3 **97* 9 10 9 

■Normally shows short position 
2-5-6-9-11, 

Tube good if it reads 40 or more, 

^ 3 33 6 1 1 

40 6 i 1 

78 6 5 1 

78 6 6 

93 5 10 



c || TUBE * 

| J TYPE | * 





3BL2 3 *90 9 10 9 

‘Normally shows short position 
2-5-6-9-11. 

3BM2T 3 90 5 10 3 

3BN21' 3 *99 5 10 3 



m 

i 



3AW2T 
3AW3 



3 *99 3 10 . 

Tube good if it reads 40 or more, 
ignore all shorts except on 
... position 10 . 

337 3 45 4 3 4 

45 464 



2AV2— 3EJ7 ^ 

Tiw'I?. 51 '®' 11 ,tltr 19 Position of S»if7h 

■ £>» not connect Flit* Cep to Mepter. * h 



.’(“f® good if it reads 35 or more. 
3BN4 3 *33 2 7 1 

•Notmally shows short position 1 - 6 . 
3BH6 3 99 6 5 1 

3SS2A 3 94 5 1 0 3 

3BS2AA 3 94 5 io 3 

3BT2T 3 ‘95 5 10 3 

, "J^ e good if it reads 40 cr more. 
3BU8 3 33 6 7 ? 

3Btt2y 3 *95 5 10 3 

, if it reads 40 or more. 

3 33 1 2 2 

22$ 3 35 6 1 1 

22H 3 33 1 2 2 

3 ??6 3 31 6 1 ] 



3C2 3 *90 5 10 3 

■Normally shows Short position 
4-6-8-11, 

3C4 2 48 5 6 6 

3CA3 3 *99 3 IQ 3 

‘Tube good if it reads 40 or more. 

' ignore all shorts except on 
position 10. 

3C86 3 33 6 1 1 

3CE5 3 35 2 1 1 



3CF6 3 33 6 1 1 

3CN3 3 *94 5 10 3 

•Normally shows short position 3-11. 
3CN3A 3 ' 94 5 10 3 



TUBE 

TYPE 



m. 

i 



3DB3 3 *99 I 10 3 

‘Tube good if it reads 40 or more, 
‘ignore all shorts except position 10 . 
30C3 3 *37 9 10 3 

'Ig nore ail shorts except position IQ, 

'Tube good if it reads 40 or mere. 
30G4A 4 30 6 4 3 

30 6 B i 

3DJ3 3 *95 9 10 3 

‘No short tesL 



A Uie TQ-63 AtfspIcT. 
□ Uie TC *§2 A AiiAnicf 

T Ui« TC-70 AdJ^tr. 



3CS6 


3 35 6 


1 


1 


3CU3 


3 *90 9 


10 


3 


’Ignore 


all shorts except 
position 10 , 


on 




3CT5 


3 35 2 


1 


l 


3CZ3 


3 98 9 


10 


3 


306 


2 43 S 


6 


4 



’Tube good if it reeds 20 or more, 
3DK6 3 33 6 l 1 

3DT6 3 33 6 l 1 

3 0X4 3 *69 1 7 1 

'Normally shows short position 2$ 



3DV4 3 *33 2 6 1 

’Normally shows short position 1-7 
3DZ4 3 *31 7 2 1 

’Normally shows short position 1-7 
3EA5 3 33 2 1 I 



^ So-htl If Wrrid. 

#nd isjooo Of Unit* Above Serial No. 213000 Hive 



3EH7 

3EJ7 



3 2 t 

3 2 2 



i Units Between Sofia! No. ISS 001 
Pt « nn ed hover Socket on PeneL 



TYP £ 
TUB£ 


3 

i 

X 


M 


m 


c 


f 

1 


1 ni 
TY, 


JfffS 


I 


33 


l 


2 


I 


1 3ms 


3ESS 


3 


33 


l 


2 


1 1 


3HMS 


3 m 


J 


33 


2 


\ 


J 


[ sms 


3?H5 


3 


33 


1 


2 


I 


3H05 


3FQS 


3 


33 


1 


2 


1 J 


3HSB 



3F 05.' 


3 


31 


3FSS 


3 


V 


3FYS 


3 


33 


3GKS 


3 


25 


3GK6 


3 


33 




3 


33 


ms 


3 


27 


3GW5 


3 


25 


3GY5 


3 


*n 



3m 

3HF7 



I 



I-JA7-J0 
3 V 1 I 

3 25 H 9 

27 II 2 

3HES 3 *25 10 5__ 

‘ No rmaly shows short position 
I-3-4-6-8-IO. 

•Vormji Sftoitj <rtrr to neeltlHI of "C" Switch 
i Do no! connect Pijt! Cap to Adopter. 



1 i 3H16 3 

1 I 3JC 6 3 

! 1 3 JC6A 3 

1 | 3J06 3 

2 I 3Kf8 3 

? I 3KT6 3 

1 ( 3135 3 

1 ( •Normally shows 
9 1 31F3 3 

3M-P26 3 



30J 3 

•Normally shows 
9 I 305 3 

9 | 3S4 3 

'Normally shows 
3V4 3 



short position 2-6. 

« 8 e i 

40 6 1 I 



’■52 5 3 6 

short position 2-S. 
45 9 5 3 

*48 S 3 6 

short position 2 - 6 , 

45 5 6 6 



A Ore TC-63 Adapter. 
H Use TC-62-A Ac!flD!c F 
¥ U5# TC-70 Adiptir. 



l 1 TYPE 
TUBE 


5 

X 


4 


■ 


c 


¥ 

3 


1 4 AES 


4 


37 


B 


9 


2 


I 




44 


6 


2 


2 


Z f 4AU6 


4 


33 


5 


1 


1 


S I 4AUB 


4 


31 


6 


7 


2 


t 1 




3? 


6 


2 


2 


| 4AV6 


4 


40 


S 


1 


1 1 


1 




73 


6 


5 


1 






78 


G 


G 


1 


MBA 6 


4 


33 


2 


1 


1 


| 4BC5 


4 


35 


2 


1 


j, 

l 


1 4BC8 


4 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


7 


2 


| 48ES 


4 


35 


6 


1 


1 


I4BL8 


4 


31 


6 


2 


2 


I 




34 


6 


% 


2 


| 4BN4 


4 


*33 


2 


7 


l 


■Normally shows short position l.fi 


1 mm 


4 


99 


6 


5 


1 


4Bq7 

I 


4 


32 


6 


2 


2 






32 


6 


7 


2 : 


4BS8 


4 


32 


6 


2 


2 






3? 6 


7 


2 



T¥P1 

TUBE 



l 



4BUB 

4BXG 

4BX8 

4BZ6 

4817" 

4BZ8 

1CB6 



33 € 

33 6 

31 B 



5CE5 
4CM4 
4C56 
4CY5 
4 DEB 



1 



4DL4 4 *85 7 “g” 

•Normaly shows short position 



4DK6 

4DT6 



1-3-7-9. 

4 33 6 

4 33 S 



™ ntwpitr or Ffovar Stjciief If WiriM-t 

irrd 15.000 or Unfit Above Serial No. 213DOO Have 



4EH7 4 30 3 2 

4£J7 4 W a j 

^L'?,£f^ ,9n SSK H ~- 153001 

Prewired Novir Socket on Panel. 















4£R5 

4£SS 

4BY6 

4GJ7 



33 1 



TUBE 

TYPE 




4GK5 
4GM6 

■5GS7 

4GSS - 
4GW5 
4GX6 

4GX7 

«SZ5 
4HA5 
4HA7 

4HC7 



25 3 

25 I 



. ‘Normally 
2 1 4HG8 

1 , 

_2[4HK5 

2 4NM5 
I 4KM6 

1 4NQ5 

2 4 HRS 
_2| 4HS8 



*35 5 1 

shows short position 7 - 
4 24 3 2 

25 1 6 

4 27 2 1 



m 

1 



9 4KT6 
JO. 1 4LI8 
2 



3ER5-5AV8 

1 refaVro 
• Bo not connect Plate 



2 4HT6 
J I 4 JC 6 
J I iJCGA 
2 1 -1JD6 
_j i- 4JHS 
1 1 4JK5 
1 4JL6 
9 1 'K£8 
9 I 

1I4W8 
4KN8 



4 25 1 2 ? 

4 *95 3 2 2 

**93 372 

For grid emission lorn C switch 
pos ition 1. 

1 1 "For grid emission turn C switch 
f I position 9. 

M4MK8 4 34 6 7 2 

2 4M-PI2 4 34 6 I i 

j2 1 4M-P26 4 40 6 1 1 



2 4R-HH2 
2 

2 [ 4R-HH8 
2 

J I 5AF4 



4 27 6 2 2 

27 6 7 2 

4 86 6 I 2 

90 6 6 2 

5 *33 2 6 1 



t ^ £__° 

•Normally shows short position 1-7 

i I il 5 31 g j g 

31 6 6 9 

35 6 3 9 

__ 5 30 b 2 2 



S- V " 1 -? 1 " c " *wu«h. 

Cep to Adapter, 



30 6 8 2 



■A’l' N „ Ma , r Socket II Wired 
ana 153000 ot Unite Above Serial No. 213000 Have 



TYPE 

TUBE 



■ 

I 



5 AN 8 

5405 

5AR4 



'Normally 

5AS4 

'Normally 



shows short position 
Ml. 

5 ’38 6 4 3 

*38 6 6 3 

shows short position 



5AS8 

5AT8 



5AU4 
' Normally 
5AV8 



5 *43 G 

•43 6 

shows short 
Ml. 

5 32 6 



6 2 



40 6 2 2 



‘Units Between Serial No. 152001 
Prewired Novir Socket on Panel. 





w»t 

nrpr 



SAW 4 



MZ4 



5 -42 5 4 

‘42 £ b 



*53 6 6 

*Jlonn*fly ihQwj *horf positten 
ML 

BBS 5 *32 S £ 

*34 6 2 



53C3° 

5BE3 



■torr-sfljr tfwws shcrl position X 
5&K7 5 32 6 2 2 

32 6 7 2 

5005 5 33 I 2 2 

5SQ7 5 32 6 2 2 



32 S 7 2 

' ■"« rc^e- IcTpcMt.Oft cf ”C" 

I Da ret CAftn+ct r#f» tip to JkLirUf, 



I * t 


i 1 5ess 


5 


n 


S 


9 


2 


>' BBSS 


5 


J1 

32 


6 

6 


1 

2 


2 

2 


* 1 5BTS 


5 


32 

33 


6 

6 


7 

s 


2 

2 


4 1 




57 


E 


1 


2 


I sews 




57 


£ 


2 


2 


5 


33 


2 


6 


2 


2 1 




34 


8 


l 


2 


2 f 




34 


8 


3 


2 


| 5877 


5 


32 


6 


2 


2 


i 

1 SCG8 




32 


6 


7 


2 


5 


30 


3 


9 


2 


I 

(sets 




32 


3 


1 


2 


5 


32 


6 


9 


2 


I SC MS 




32 


6 


1 


2 


5 


40 


3 


£ 


2 


5CV3 


5 


33 


S 


2 


2 


I 5CQ8 




33 


6 


9 


2 


5 


33 


8 


2 


2 


a - s 




33 


8 


9 


2 



iUw TC-£? A Ampler 

T Ifi# re-70 AG*pt*r s 



TUBE 

npi 



i 



SCKS S *32 6 2 2 

6 3 2 

-NorrniUjr itowi short position £ 
5CU4 5 *33 6 4 3 

*33 6 6 3 

■Hgrmilty sfonn short poshkn 
* 8 - n - 
5CZ5 5 42 3 6 2 

5DB4 5 *40 6 4 3 

- !*0 6 8 3 



mit 
IT Ft 



sim 

sews 

5FS7 



‘Normafl* shows short passiion 

su 

50K8 5 * 30 6 9 2 

‘Normally show* short position S 
5EAU 5 3^-j 5 — 2 

5EH8 5 1! 1 7 2 

5ESS S 30 III 



5 7 2 



5GJ7 

5CH6 

SGS7 



5GXS 

SGX7 

5HA7 



. . | 



35 5 T 



wm W*i tC t7 3 A^tsttr or jvdvir Socltt it win* nJi. I 

•M I worn or Umu Met* 5*rw Ns. 71 JOOO Him ffSrjSJSS &£!t« 



fUfll 

TTPE 



& 



tube 

type 



5 HB 7 5 

5HC7 5 

' Normally shows 

5HGS 5 

5KZ6 S 

5J6 S 



27 1 2 

27 1 9 

*35 5 9 

*35 5 1 

short position 7 

24 3 2 



5 U 3 



5 *95 3 2 

r “93 3 7 2 

For grid emission turn C switch 
Position 1 , 

“For grit* emission turn C switch 



5 MB 8 

'5MF8 



5ttE 

5Jte 

5XD8 

5KE8 

5K28 



5ht-HH3 

5MK9 

5MQ3 



Position 9. 
5 27 

30 

S 35 
34 



26 6 9 
26 6 2 
26 6 9 



5AW4-5Y3 



5N1039A 6 33 2 T 

584 5 *45 6 4 

*45 6 6 

‘Normally shows short position 
8-11. 



■Ntimai Shorty rwt*r n> 
* Uc ccflntcJ Pfit« 



SE™" « T‘ switen; 

cip to Adtpt *t 



A Ui* TC-M W*ole-. 
n 0s* IC-62-A A<j*0ler. 
▼ Ult re-70 «*jn*r. 



TUBE 

TYPE 



TUBE 

TYPE 



5F.0DH] 


5 38 




32 




32 


5R-K16 


5 41 




41 


5T4 


5 *38 
‘38 



5V3 

‘Normally 

SV4 



1 



5 *38 6 4 3 

*XB 6 8 

shows short position 
ML 

5 *35 6 4 3 



5T8 



'Normally shows short position 
8 - 11 . 



5 43 $ 8 2 



*35 6 6 3 

'Normally shows short position 

8 - 11 . 

5^6 5 41 6 5 3 

5W4 5 *52 6 4 3 



5U4 



'Normally shows short position 

8 - 11 . 

5U8 S 33 6 2 2 

33 6 9 2 



* 52 6 6 

’Normally shorn short position 
ML 

SX4 5 47 S 3 8 

47 8 5 8 



8 5 30 6 7 2 

32 6 2 2 

3 5 *51 $ 4 3 

*51 6 8 3 

Normally shows short position 



D ’ Hmr Soc ^ ,t Ir Wr*d* 

and 1W0CO or VniU Abow £*rial No. 213000 H**« 



8-1 L 



(UfllU Bttme Sertit Ho. 1S2CQ1 
PtiwtruSliovir SocUl bn 





ruff 

type 



I 



i 



TUBE 

type 



i 



5Y4 5 5 2 6 3 1 

52 6 5 5 

574 5 *36 6 4 3 

*3$ S S 3 

•Nofrtsiff ahowa short position J 


j SAC 10 

1 SAD 7 


G 30 
30 
30 

6 54 

62 


6-11. 1 
5210 5 *«0 6 4 31 


SAD 20 


6 30 

33 


*40 6 6 3 1 


SAF3 


6 32 


*N3mfrjr shews Short petition 


6Af* 


6 "33 



6A3 

&AE4 

6A57 

£W 



"Mornufly shows short position 1*7. 



SICS 
BACJ 
SAC 9 



3 | 6Afl I 
1 
3 

2 | 5A65 

2 I 6AG7 

3 [ 

3 

slum 



34 6 3 



A Ui# TC 

f >it Agtzitr. 

T Uli TC*7Q Anstar* 



TUBE 

TYPE 


\ 

m 


A 


■ 


0 


i| 


r SAM 4 


6 


33 


s 


I 


3 


} SAMS 


s 


32 


6 


1 


I 


t 6AH7 


6 


4a 


6 


l 


8 


i 




48 


6 


5 


8 


6AH9 


6 


37 


5 


2 


9 






33 


5 


6 


9 


SAJ5 


6 


36 


2 


1 


1 


SAJ7 


6 


13 


6 


4 


3 


, SAia 


6 


85 


E 


1 


2 






38 


6 


9 


2 


6AK5 


6 


33 


2 


1 


l 


SAKS 


6 


43 


6 


1 


I 


6AK7 


6 


32 


6 


4 


3 


SAKS 


6 


43 


6 


a 


2 






35 


6 


2 


2 






35 


6 


1 


2 






35 


6 


6 


2 


6AK9 


6 


30 


7 


10 


9 






40 


7 


3 


9 






30 


7 


8 


9 


§ 9 A !*§ A Fit m r f* <*■ K ^ * f * k «. i i i u_ 3 - 



TUBE 

type 



- 

5 



1 



GAK10 



■ ( t tw test. 



6AL3 

SA15 

6AL9 



^ M e 1 9 

30 S 7 $ 

30 6 9 9 

6 27 7 3 7 

use tltem ilg setlSfift 

| 27 3 7 ~ 



6AU1 

€AM5 

SAMS 

SAMS 



BIN4 6 ’30 2 1 l 

Viarmally shows short positfco 1-7 
6AN5 6 33 2 1 1 



»d 153000 or ffiSSST SgKt SSE 1 















tube 

ftpe 



i 



6 A;. 5 



6 ANS 



6A04 

"Normally 

6AQ5 

6406 



32 

6 ‘25 
own sr.on 
6 35 

6 40 



6 2 2 

7 1 1 

position 2-5 

1 7 1 

6 J I 



6Aor 



64QS 

GARS 

CARS 

6ARJJ 



5Y4— 6B32 



* Oo rvor conned Piet* Cip to Adjptir 



TUBE 
J TYPE 


J 

I 

z 


A 


8 


c 


s| 

11 


TUBE 

TYPE 


% 

3 

z 


A 


B 


c 


1 I 

l\ 






21 


6 


to 


3 


6AV5 


6 


33 


$ 


1 


3 


CASS 


6 


36 


2 


5 


1 


6AY6 


6 


49 


6 


1 


1 


| 6AS6 


6 


35 


6 


1 


1 






78 


6 


5 


1 ! 


6AS7 


6 


35 


6 


1 


8 






78 


6 


6 


1 1 






35 


6 


4 


8 


BAY 1 1 


6 


35 


6 


1 


9 


I 6 ASS 


6 


31 


6 


2 


2 






35 


6 


7 


9 






32 


6 


6 


2 






35 


6 


9 


9 


GASll 


6 


27 


6 


1 


9 


SAWS 


6 


32 


6 


7 


2 






34 


6 


6 


9 






33 


6 


2 


2 






34 


6 


3 


9 


6AX2 


6 


*99 


1 


10 


7 


GAT6 


s 


39 


6 


1 


1 


0 

1 

2S 

*» 

1| 


mote. 






72 


6 


5 


1 


* Normally shows short position 






72 


6 


6 


1 




6-1L 








GATS 


6 


33 


6 


9 


2 


GAX3 


6 


34 


4 


IQ 


9 






35 


6 


I 


2 


6AI4 


6 


35 


6 


5 


8 


6AU4 


6 


33 


l 


5 


8 


6AX5 


6 


53 


6 


3 


3 


6AU5 


6 


40 


6 


1 


3 






53 


6 


5 


3 


6AU6 


6 


33 


6 


1 


1 


6 AX 7 


6 


42 


10 


2 


2 


6AU7 


6 


40 


10 


2 


2 






42 


10 


7 


2 






40 


10 


7 


2 


GAX8 


6 


33 


6 


2 


2 


GAU8 


6 


31 


G 


7 


2 






33 


6 


9 


2 






32 


6 


2 


2 


mm 


6 


30 


5 


2 


18 



TUBE 

mi 



m 

i 



SAY3M 

SAT11 



A Use TC-B3 Adapter 
1Ut« TC 67 A Adapter. 

T Uti TC-70 Adept if. 



5 2 |8 

6 5 9 

6 8 9 

6 3 9 

6 IQ 9 



SAZS 

6Bi 

686 



6 BS 



6 B10 



6831 



1 



6 33 6 2 1 

33 6 7 1 



S Use TC-62-3 Adapts Of Nova’r Socket if Wired. {Unit* Between Semi ho. 152001 
Mid 153000 or Unit* Above Serial Ho. 213000 H**e Prewired hover Socket oo Panel. 



to 




TUSf 

mi 

6BAjm 

SBAS 
68A7 
6 8 A£ 

SBAU 

BSBJM 



TUBE 

vrn 



'Mjy stair short on 3-2-6-111 



IB 1 6006 

1 I 6B0II 

2 
2 
2 

9 | 6 BEG 
9 GSE7 
9 f SS£3 

* Normally 





of tube. 








6BF5 


6 


39 


I 


7 


f c C4 


G 


28 


3 


7 


7 


EBF$ 


6 


50 


6 


1 


SSC5 


£ 


35 


2 


I 


I 






7fl 


6 


5 


SBC 7 


£ 


32 


6 


2 


2 






78 


6 


S 






32 


6 


6 


2 


6BfU 


6 


32 


6 


I 






32 


6 


3 


2 






32 


G 


2 


GPCS 


6 


33 


6 


2 


2 






32 


6 


3 






33 


6 


7 


2 






32 


6 


7 


6PC3? 


8 


40 


6 


1 


I 






22 


6 


8 






67 


6 


5 


J 






32 


6 


9 






67 


6 


6 


I 


6BF11 


6 


25 


6 


3 


6B05 


6 


33! 


6 


I 


3 






25 


6 


8 



TUBE 

HPE 



* tcnnttf PUt# Cap U Adi?t*f, 



Switch, a Ui# 

□ Ult 

▼ Ul*H>70 





6BGE 


6 


36 


6 


S 


3 


GBH3W 


6 


30 


5 


2 


IB 


60H3AM 


6 


30 


5 


2 


18 , 


6BN6 


6 


33 


6 


l 


1 


GB M3 


6 


34 


8 


1 


2 






33 


6 


1 


2 


SB Ml 


6 


27 


6 


4 


9 






27 


6 


6 


9 






27 


5 


8 


9 


6BJ3 


6 


26 


4 


10 


9 


6BJS 


6 


34 


6 


1 


i 


6BJ7 


6 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


6 


2 






33 


6 


8 


2 


GBJB 


6 


38 


6 


S 


2 






34 


6 


1 


2 






34 


6 


6 


2 


69*6 


6 


39 


6 


1 


1 


Hormilty shows short position 




i-t-w. 








68Ka A 


6 


87 


7 


5 


3 


6BX4AA 

* TC4;?.R li-wn 


6 

nr N 


87 


7 


5 


3 



nut 

hpe 



* i 



6BK4B *i u 6 H7 7 5 

HoimiUy show- short 
PWftfo" 1-4^8. 

S9K5 G 37 3 7 

6BK6 __ 39 | J 



GBK7 

6BK11 



GB14 

S9L7 



GEMS 

6BN4 



•normally shows short position 14. 



KrSJ Atisrtf. m 

ir< 4 1S3LOOO M Uftlti AbsSri S«riaU$& 213000 H*r* 



HJnTtj Bttw««n S«rli1 He. I536U 
Pfi-ifw- Hat * Seel#! c-* Pmd* 



tt 



nm£ 

TYPE 



i 



6BN5 6 *39 

•Normal 1/ shows short 
6BN6 € 99 

69*3 6 35 

35 



1 2 
position 6-8. 
6 5 



63N1! 

6905 

6906 



6807 

6893 

6893 



6B53B 

6BS3AB 

6QS8 

6876 



6BA3— 6CC10 



* rv m ►ViHlUfl Ml b 

I Do not counter e-fat* Cap to AdipUr. 





! TUBE 
I TYPE 


X 

—■ 

J 

X 


A 


c 


0 


s 


M 




72 


6 


5 


I 






72 


S 


6 


1 


Ears 


6 


33 


6 


S 


2 


• 1 




57 


6 


I 


2 


1 




57 


6 


2 


2! 


I 6BU6 


6 


50 


6 


1 


1 






78 


G 


5 


1 


1 




78 


£ 


6 


1 


esits 


6 


33 


G 


7 


2 


68V8 


6 


31 


6 


2 


2 






33 


6 


6 


2 






33 


6 


9 


2 


[697/3 


6 


28 


4 


10 


9 


60V1 1 


6 


27 


6 


6 


9 






27 


6 


7 


9 


6BW4 


6 


so 


6 


i 


2 






50 


$ 


7 


7 


1 6BW6 


6 


50 


2 


1 


2 


sews 


6 


33 


2 


6 


2 






34 


S 


l 


2 


1 




34 


8 


3 


2 



! TUBE 
TYPE 


i 

i 

z 


A 


ft 


o 


I 

- 

3 


6BW11 


6 


30 


6 


1 


9 






30 


6 


3 


9 


68X6 


6 


33 


1 


2 


2 


60X7 


S 


36 


6 


1 


6 






36 


6 


4 


8 


68X8 


6 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


1 


2 


6BY5 


5 


38 


6 


4 


3 






38 


6 


5 


3 


68YS 


£ 


35 


6 


1 


1 


SBY? 


6 


33 


1 


2 


2 


6BY8 


S 


34 


6 


1 


2 






34 


6 


6 


2 


6BYI1 


6 


32 


6 


3 


9 






32 


6 


3 


9 


6BZ6 


6 


31 


6 


1 


1 


6073 


£ 


28 


4 


10 


9 


6BZ7 


6 


32 


6 


2 


2 






32 


6 


7 


2 


6B78 


6 


30 


6 


2 


2 






30 


6 


7 


2 


GCA 


6 


41 


1 


6 


\ 



TUBE 

TYPE 


3 

i 

X 


A 


ft 


o 


¥ 

J 


6C5 


6 


4S 


1 


5 


3 


60S 


6 


45 


6 


5 


3 






45 


6 


10 


3 


6C9 


6 


28 


7 


1 


2 






28 


11 


7 


2 


6C10 


6 


42 


6 


i 


9 






42 


6 


7 


9 






42 


6 


9 


9 


6CM 


6 


34 


6 


1 


2 






34 


$ 


7 


1 


GCAS 


G 


32 


2 


5 


1 


6CA7 


6 


35 


6 


5 


3 


6CA11 


6 


35 


9 


3 


9 






33 


9 


6 


9 






33 


8 


8 


9 


£085 


£ 


•35 


4 


5 


3 


•Normally shcr*^ short position 




i-3-64. 








6CB6 


6 


33 


6 


1 


1 


6CC10 


€ 


44 


6 


1 


8 



44 6 4 3 



I Ui« TC 52 A Adapter, 
T Ui« TC- JO Aaiptar* 



Uti TC-B2-B Adapter of Novir Soclet If (Units Sttwetn S#rLat He. 152C01 

wd 193000 or Units Abcva Sthai Ho. 213000 Hava Pr#wk«d How Sochi da Pui«L 



1 2 

















ruar 

nn 

6CD3 

•Same 



6CP6 

gg 

§cfr 

6CFG 
SCG3 
6 CG7 



TUflt 

TYPE 



6 ‘27 4 

ftjitft r.JCf sh0W 

pCi'ftew 508-fi. 

6 33 S 

6 27 4 



JO 9 f 6CKG 6 30 G 2 2 

ihon I GCL3B 6 27 5 2 tS 

9 . 6CL5 6 ‘35 4 5 3 

? I “Nonnalljf sJwwi ihort po;ii>on 
10 9 1 im 

6 ‘32 2 



1 l 506 



6CCS 

SCHJi 

SCHS 

sem 



__ _ 9 2 

I [ * PiormaWy ihows short poiitten 3-8. 
10 9 1 GCtS 6 32 6 9 2 

2 2 32 6 1 2 

_7 2 1 5CM3« 6 30 5 2 *8 

9 2 1 6CM4 6 29 3 6 7 

1 t 1 6CM5 6 *32 4 5 3 

2 II ‘Normally 5 hows Short Position 3-S, 

2 2 f 5CMS 6 40 3 6 2 

2 1 6CM7 6 40 6 7 2 



6CJ3« 

6C/G 

•Normally 



36 § I 2 

6 25 2 5 IS | EC Ml 

6 *32 8 2 2 

shows short position f 6CN6 
1-6-3. 1 GCN7 



35 6 

33 6 

33 6 

29 6 

44 10 



6CK31 

6CK4 



6 25 

6 34 



2 5 IS 

1 3 3 



33 10 1 

33 10 2 



TUB! 

TYPE 


i 

i 

X 


A 


m 


c 


$ 

1 


GCQ4 


6 


37 


6 


5 


8 


6C06 


6 


35 


6 


1 


l 


6CQ3 


6 


33 


6 


2 


2 






33 


6 


9 


2 


sem 


6 


39 


6 


7 


I 






72 


6 


2 


1 


6€R8 


6 


‘32 


6 


2 


2 






*34 


6 


9 


2 


* Norm aril shows short position Z. 


6C56 


6 


35 


6 


1 


1 


6CS7 


6 


34 


S 


3 


2 






47 


6 


7 


2 


6CT3 


6 


32 


2 


6 


2 


6CUS 


6 


*33 


2 


5 


1 


*H my show short pin Ml. 




6CU6 


6 


35 


6 


5 


3 


6CU8 


6 


32 


1 


7 


2 






33 


7 


B 


2 


6CW4 


6 


*87 


S 


2 


5 


*For Gritf Emission Turn 





TUBE 

type 



6CW5 6 ‘ 30 1 2 

Way show then posHtof, £.7 ^9 

W 6 31 8 2 

.» 13 8 8 

_ 6 13 6 7 



sCYrt 



A Ui« TC43 Adftstif. 
CUlt TC^?A Ad*pt«V 
▼ utt re-re Adipt*f 



C Switch Position 4, 

^ u « f rJ™ 2 ‘ B ,Sf pl 5r w to<ir 11 wrfrd" 
*nd 1 mxo or Unlti A&m Sarkl We, 213000 Hire 



6CY5 

BCY7 

6CZ5 



6D2 

604 

605 
6D1Q 



6044 
5 DAG 
60E5 



'Normally shows short position 

6DB6 6 33 6 1 

t Units Serial! hz, 153901 

Prewif«4 Wei ir 5«k»t en Pms**. 



is 












TUBE 

TYPE 



TUBE 

HPE 



6X6 

GDC3 



6DE4 



1 I 6 Oh 7 
Z 

2(6004 

2 6DQ5 



6 *35 



EDE6 

6DE7 

6DG6 

EOJd 



1 

2 I 6006 
2 60068 

3 f 60R7 

2 



'Normally shows short position 



31 6 / 

6DK6 6 33 6 1 

6 DU 6 *85 7 8 

* Normally shows short position 
1-3-7-S 



6015 


6 


34 


i 


7 


1 




6DM4 


6 


30 


6 


S 


8 


6DS5 


6£',3* 


6 


31 


2 


5 


S 


[ 60Sh 


60HS 


6 


33 


6 


5 


3 


6DR4 



6CD3-6ED4 



2 BOSS 6 3i 6 2 

1 72 6 7 

2 1 72 6 8 

6DS4 6 *87 6 2 

* for Qua Emission Turn 

C hwiicfi Politj-bn 4, 

6 33 1 7 

6 30 6 2 

34 6 9 

6 51 1 6 



6014 



6 27 6 5 



•Nermii Short* reftr to position of *C* Switch. 
3 Og not t*aii»ct Plale Cap to Aaiplar 



A Us* T C-&3 Asm*, . 
U Uli TC 62-A AOapUl 
▼ Ui*TC-/OMipi*,% 





i 


TUBE 

HPE 


| 

■w 

I 

X 


4 


7 

a o | 


B 


6015 


6 


‘36 


3 6 2 Fi 


8 


‘Normally shows short position 7*1 U 


6 


6DI6 


6 


33 


6 1 1 


3 


6DT8 


6 


30 


6 2 Z 








30 


6 7 Z 1 




60W4« 


6 


23 


5 2 S 


3 


SOWS 


6 


33 


3 6 2 


3 


6DX4 


6 


•69 


1 7 1 


2 


* Normally show s short position 2-6 


2 


SDxa 


6 


25 


93 2 


2 






25 


6 1 Z 


2 


60T4 


6 


*33 


2 6 1 


2 


‘Normally shows short position 1-7 


5 


BOYS 


6 


71 


2 9 2 




6DZ4 


6 


*31 


7 2 1 




•fiornully shows short position 1*7 


1 


6DZ7 


6 


40 


E 1 3 


2 






40 


6 5 3 


Z 


60Z8 


6 


30 


6 3 2 


i 






37 


S 1 2 


8 








TUBE 

HPE 



G 85 7 4 9 

*1ns«rt a 2JK 1W 5% resistor from 
pm hole No. 4 to No. 6 of socket 
No. 4. Remove resistor iHcr test 
is comp leted. 



’Normally shows short position 1*2 



5-9, 

6IA5 

6EA7 


6 33 

6 35 

39 


2 

6 

6 


1 

1 

4 


1 

8 

a 


6EA8 


6 30 


6 


l 


2 




31 


6 


9 


1 


6£B5 


6 52 


6 


2 


1 




52 


6 


7 


1 


6 EBB 


6 33 


6 


7 


2 




34 


6 


2 


2 


6EC4* 


5 "26 


2 


5 


t» 




Use only TC-62B Adapter, 




5£D4* 


6 **54 


6 


10 


8 


‘•Connect Plate Cap to Adapter. 



•Normally shows short position 
M-3-5-6. 



■rtO ISlOtO or Unit* Abort S*f Lai Wo, I130C0 Hm 

^liss T075 Adapter. 



tUnlU B*tww*n S*ri* ho, 152901 

Ptfcflirca hoi&r Socut on P»mi. 



14 





iwar 

TY PI 



6TM- 6 S2 ? 4 3 

'Inzcn j 7,7* IW 5% resiilar frtwn 
prri fcoJ* to, 4 Id No. 6 Of t&ck*t 
Vo 8 ; rerov« resbtor jfirr test fc 

COmfllifr tf. 



TllSi 

rrrE 



’UtermiMf shows short jwsittoft 2-9, 
S£K4 6 *55 4 6 9 

'tormaily shows fhert pot i Non 
I-2-5-9* 

6FH5 G JO 2 5 I 

6EH? 6 30 3 2 7 

6£HS 6 JI j 7 2 

31 J 2 2 

6D4 Ifsfi 6EF4 settings. 

5EJ7 6 29 3 2 I 



6ES5 
1 GESS 

6€TG 

str? 



6EV5 



6£t4*l 6 87 7 5 

6tN4 6 *50 7 5 

■Normtfljrsfrtrh: ^ort position 
1448. 

*Tufee good Jf ft reads 40 or more 

ws 



SEWS 

6EW7 



TUBt 

TYPE 



fiOfi 



srs 



3T 



tuftt 
TY?T 

t1"PgT 
2 

2 1 sms 
2 1 ema 
3 



sno 

SF31 



6f33 

SF3G 

SF40 

SfA7 



SFC7 

SFD6 

6FD7 



6FQ5 

6FQ5A 

6FQ7 



6 l l 
6 % 2 
1 2 1 
l 2 1 
6 2 2 



6 36 3 6 2 



*Norg>4l E'Wt* r*f*r te Alltel ct M C” Switch 

* Dfr fto! nt fleet Pltfi £jp ts Adicttr. 



SWfi 

em 



6 33 6 

6 35 G 



3 I BFES 
3 I 6FG5 



2 | GFR7 

" ms 

6FVS 



A Uiff 
DU» 





r 





TC-63 MlOlOf. 

I TC-£?'% AOaptir, 
▼ u» 10*70 MaptW. 












TUBE 

rrp£ 



TUBE 

mt 



— 

i 



6rW5 

6FVY3 

6FY5 

6FY7 



6G6 6 45 

Gail 6 36 6 3 9 

30 6 8 9 

6C-03A 6 27 6 5 3 

6GB5B 6 *26 4 5 18 

‘May thn sfaon position 12-6-ltt 
‘Conned plate up lead to the tube. 
6G-B6 6 33 6 5 3 

6C-67 6 30 3 5 3 

6GC5 6 *33 3 6 2 

"Normally shows short position 1-8. 
6GCG 6 33 4 5 3 

6C07 6 26 3 I 2 

24 3 9 2 

6EF4-6GX7 



6CE5 6 *27 3 I 9 

'HomiJtly shows short position 4-10 
6GE8 6 33 6 8 2 

33 6 3 2 

6GF5 6 *27 3 I 9 

"Normally shows short position 4-10 
6GF7* 6 26 6 5 X8 

41 6 3 tS 

6GH8 6 31 6 2 2 

31 6 9 2 



6GH3A 6 31 6 2 2 

31 6 9 2 

6GJ5B 6 ‘ 32 5 1 |8 

'Normally shows short position 24. 
GGiSA* 6 * 32 5 1 |8 



‘Normally shows short position 2-4. 
66J? 6 24 3 2 2 

26 3 9 2 

6GJE 6 34 6 2 2 

33 6 3 2 



TUBE 

type 



a 



TUBE 

TYPE 



■ 



GJBl 6 *35 10 5 5 

•Normally shows short position 
1-34*10* 

6GK5 6 2S I l 1 

6SK6 6 33 3- 2 2 



60-K17 

mi 

6GM5 

GGMfi 



“ 1H, „ 6 *3S 5 1 t8 

Normally shw; short petition 24 
6ST5AB fi *35 5 t ti 

‘Normally shows short position 24. 
6GU5 6 27 2 1 1 



6GU7 



1 1 



SGM3 



G 33 6 2 2 

33 6 7 2 

6GN7 6 *24 7 2 2 

'Normally Shows Short Position 3-9 
6GN8 6 33 6 7 2 

35 6 2 

6GQ7 6 31 3 2 



31 6 2 2 

31 6 7 2 

6GV5 6 *26 10 5 9 

’Normally shows short position 
1'3+7-ID 



; | £ I 2 , I l*™2* fVMUUm Cf «C" Imtcf. 

1 » nor Ct»sp#c| f uu .>0 tr.i Adiptt? 



6GS7 



6G$8 



30 9 1 2 

6 33 6 7 2 



A Ul* TC>fcl AdSpft' 
Ul* TC*4?*AAwttfi 
V (ht ic-td Miiwotif. 



6GV7 


6 


33 


9 


9 


2 






30 


9 


7 


2 


6GY1 


6 


29 


8 


9 


2 






29 


6 


2 


2 




6 


25 


2 


S 


1 


6GW6 


6 


39 


6 


5 


3 


6GW8 


6 


26 


6 


8 


2 






30 


6 


1 


1 


6GX6 


6 


25 


6 


1 


i 


6GX7 


S 


26 


3 


2 


2 






26 


3 


9 


2 



■ ui<® TC-62-0 Adapter or flora/ Scciti if Wit to. (Unite (kfvtw Serial Ho. 152001 
anti 1&3000 or Units A&orv StnaJ No* 211000 Han frnlrW lunr S a cta l *• Panel. 



v& 








run 

rm 



£ •» 3 9 9 



EOT 

‘flormjJJy jfccwt ihcft petition 
1-54-740 

6GT6 6 27 6 I 

fcOVB 6 *32 6 I 



•NonuilJy tfiows ihort position II 

ms B 2 & 2 $ 

i>H 6 6 *8 J 3 , 



EH 3 I 6 35 6 1 I 

BHA 5 6 27 2 I 1 

fifWS 6 *27 3 2 2 

"ftarmtlly shows short position S4S 

BmS 0 *75 r 3 § 

•Normjity shows short position 4-10 
$m& 6 *25 3 2 2 

"Nomullj shcm- short position 6-1 
5HB7 G 27 i 2 2 



27 1 9 2 



1 1 TVBI 

ij ttpi 


1 

* 


O 


Q 


V 

3 


imi 
TT Pi 


3 

f 

m 


A 


m 


o 


* i 

i\ 


9 ( 6 HC 1 


fi 36 


6 


3 


2 


6 HJ 5 _ 


B 


-26 


3 


1 


9 r 




3 ® 


E 


3 


2 


■Normally thowi ihort portion 




1 6 KD 5 


6 “27 


3 


1 


3 




45-9 10 






U 


, "Normally ihows short poll Mon 




6 HJ 7 


fi 


*E 2 


1 


7 


: 


M 


4 - 5 - 9-10 












30 


1 


9 


2 1 


1 6 HD 7 


6 30 


i 


2 


2 


"For grid emission turn C switch to 1 


r 1 


30 


1 


9 


2 




position 2 . 








6 HE 5 


6 *32 


10 


2 


9 


GHIS 


fi 


23 


6 


2 


2 1 


•Normjlfy show? ihort position 








31 


E 


6 


2 


ii 


1 - 34-30 








SHKS 


6 


27 


2 


1 


1 


j GKE 7 


6 25 


11 


9 


9 


EH 15 


6 


30 


2 


7 


2 




27 


11 


2 


9 


6 KL 8 


fi 


32 


9 


2 


2 


1 6 HF 5 


6 *25 


30 


5 


9 1 






36 


fi 


9 


1 


‘ ‘Normally shows short position 




6 HM 5 


fi 


27 


2 


1 


1 




l-W +^10 








6 HM 6 


fi 


24 


3 


2 


2 


IfiHFS 


6 24 


6 


7 


2 


6 HQ 5 


6 


29 


2 


1 


1 




25 


6 


2 


2 


SHR 5 


fi 


30 


S 


1 


1 


I 6 HG 5 


6 38 


1 


7 


1 


MS 


6 


24 


fi 


1 


1 


1 6 HGS 


6 24 


3 


2 


2 


&HS 5 


8 


*26 


2 


1 


9 




25 


1 


§ 


2 


"Normally shows short position 3 - 10 , 












6 HSS 


6 


26 


6 


1 


1 












6 H?S 


6 


30 


6 


7 


2 



TUM 

vin 



ra fi *56 2 6 S 

v '/ *-hcw thttrt pc . :tton I ’4-7-5. 

Tfi fi 21 3 2 2 

U8 6 *55 2 1 2 

* Normally shorn short ftmUfon 6-fi 

^uT" ffs i — f 

29 fi 6 2 

r/5 S *32 2 l 9 

* Vtf: ! thaw short petition 3-10, 
* f 4ay show short posHloo S18-9. 



6 H 23 

815 



636 



6 H 0 



26 6 7 2 

99 6 6 9 



* Narmif Short* r*ffr to HftHlMOf *‘C' Si 

r o* not cc-on*et pt**f cap tu AdiMr. 



fffclt. 



3 iii§ TC £?4 Unitw. 

T Ui«T P*7P *U2lv. 



wm luafts Btlinen S«rm N4. i 53001 
end 153003 of Unlti Al^ovi Serial Mo. 213000 Hjn Prti-Jrod Sof>: Sxi 4 t on Pl'ti 



17 



f FUSE 
mi 


5 

t 

X 


A 


a 


t ; 

o 2 


6JE6« 


fi 


"29 


5 


1 18 


"Normally shows short position 24 


1 6JE60* 


5 


*29 


5 


i te 


’ Normally shows short position 24. 


6J£B 


fi 


25 


G 


7 2 






26 


6 


2 2 


filFSa 


6 


*26 


5 


i a 


* Normally shows shert position 24, 


51GW 


fi 


24 


Z 


5 


6JG6AB 


fi 


24 


2 


s ja 


6IH6 


fi 


25 


fi 


i T 


| 5IH3 


fi 


32 


8 


6 2 


1 6Jh6 


6 


26 


fi 


l 1 


j 61 KS 


6 


30 


fi 


2 2 






31 


6 


7 2 


1 6JL6 


fi 


26 


6 


i l 


j 61L8 


6 


35 


6 


2 2 






62 


6 


8 2 


6JW6 


6 


2G 


4 


5 9 


GJfiS 


6 


27 


4 


1 9 


8JN3 


fi 


26 


fi 


9 2 






26 


fi 


l 2 



TUBE 

type 



Normally shows shod 
position 1-34-10. 

6JB5 6 '35 10 2 9 

6JB6* 6 *29 5 1 Id 

'Normally shows short position 24. 

6JB6AM 6 *29 5 1 J3 

'Normally shows short position 24. 
6JC6 6 26 3 2 2 

6JCGA 6 26 3 2 2 

6JC8 6 27 1 2 2 

zf i a 2 

6JD6 6 26 1 2 2 

6JE6C» 6 *29 5 1 18 

•Normally shows short position 24. 



6GY5-6KD6 



I 



6106 



TUBE | , t . 

im « * ■ o 

6 *35 a I 2 

58 8 6 2 

"Iftiy show short position 2*3. 
6JR6 » 8 34 1 7 3 

6JS6 fi 9 23 10 5 9 



'Normally shews short position 

I- 34 - 1 Q 

8JT6* 6 27 2 5 IB 

6JT6AP S 77 2 5 tfi 

SITS 6 25 2 7 2 



611 /fi 1 

6 W& 



"Normally 



34 

6 77 

8 *42 

**42 

shows short 



6 2 2 

5 1 J 8 

2 1 2 

9 7 2 

position a 



••Normal ty 
6JUEA 

"Marmsily 
* Normally 



shew: short 
6 *42 
"42 

shows short 
shows short 



position 2 

2 1 7 

9 7 1 

position 2. 
position 8. 



BJV8 



mi 

mi 



l 



30 6 2 2 

SJZS 6 *27 4 5 9 

"Some tubes may show short 
position M 

6JZ6 6 29 7 7 9 







40 


7 10 


9 


67.6 


fi 


41 


6 5 


3 


6K7 


8 


52 


1 10 


3 


6K8 


6 


35 


1 5 


3 


SKI I 


S 


35 


fi . 


9 






35 


6 7 


9 






35 


6 9 


9 


SKA3 


6 


26 


fi 5 


2 






33 


6 2 


2 


6rvDS 


6 


*25 


10 5 


3 


•Nprmaiy shows short posiUcn 



1-3+10. 



I DO not conned Pfifc cSp to Attapl.f, 



A TC 63 Adapter. 
□ Ult TC 634 Adapter 
▼ Uia 1070 Ads£l*r» 



■ UVO IL hh-b Juupior or nsur ^ccpbi ht nun mm*™ ‘TT” * 

*nd 1SJ000 Of Unlti AAwrt Serial ho- I1KGQ Hit* Hanirwl ***** Socut on P*n*L 



IB 




rm 

rm 



i 



TUBE 

TYPE 



t 



mm 


6 30 6 


2 


2 6KHSA 


6 


24 


6 


7 


2 




2$ S 


9 


2 




26 


6 


2 


2 


mm 


g 26 6 


2 


2 6XE6 


6 


99 


6 


S 


1 




26 6 


S 


2 1 6K5S 


6 


*27 


6 


7 


2 


mum 


6 *26 11 


i 


Ji 




*31 


a 


2 


2 


'Homiatlf shorn zhort position 


*11 nijjr show ihort mwilion 1-6. 






1-2- 5-6. 




[ 6KT6 


6 


25 


t 


2 


2 


GKFB 


6 38 6 


7 


2 1 6KT8 


6 


28 


6 


7 


2 


sm 


6 30 $ 


2 


Zf 




28 


6 


2 


2 




77 6 


S 


2 1 mm 


6 


22 


6 


7 


2 


smsm 


6 '2/ 5 


t 


‘s 




65 


6 


2 


2 


•fiomaJIv ihowj short position 74 + 1 




65 


6 


3 


2 


ft.VB 


€ 31 6 


7 


2 1 6KV6» 


6 


23 


4 


S 


8 




75 6 


3 


2 1 6KV8 


6 


27 


6 


7 


2 


B¥M 


6 *23 m 


5 


9 




34 


6 


2 


2 



TUBE 


i 

■Mh 








i i 


ttpe 


1 

S 


A 


a 


c 


1 


6KZ8 


6 


26 


6 


2 


21 






26 


6 


9 


2 1 


GL5 


6 


s: 


6 


5 


3 


6L7 


6 


44 


1 


10 


3 


6L10 


6 


32 


6 


4 


3 


6112 


6 


32 


6 


2 


2 






32 


S 


7 


2 


sui 


6 


33 


9 


9 


2 


61*3 


6 


*32 


2 


9 


3 


‘NDm>i!ly shows short position 38 



•NomwNv sh;«s Short position 1 6KW6* 6 23 11 

1-3-4-10. BKTB 6 27 3 

6KNS 6 ?6 6 1 2 SKY 39 6 27 6 

90 S 6 21 39 6 

6W8 6 24 6 7 2 1 6KY8AH 6 27 6 



26 6 2 2 



ELS 



Sftcrti raftr le flea i Hon e* "C '■ Snitch 
J ne net sonstct Flat* tip £a Adapttf. 



33 6 

6 37 I 






9 9 



6 LBS 



6 *28 10 5 g [gug& 

1 Norrr-alSy shows short position I gyg 
1-3-4-10. 

61BS 6 25 6 7 2 

39 S 2 2 



*o 5 42 6 2 2 

„ 30 6 7 2 

S6 6 10 5 9 

Vjf show short position 1-34-7-10 
IH ™ 1 87 5 5 3 



SLCGi 

6 LC 8 



6 37 6 5 3 

B *95 3 2 2 

*’93 3 7 2 

’ror frijj rrilssiofl turn C switch 
position 1, 






A Ui* TC -?3 Atijpl«f, 
□ Ui*TC~«2.A«ID!*r. 
▼ «i* Tt?r> 



f SI 5 5 3 I '* For ftid erni^ ion turn 0 rwltdi 

6 " 3 6 positions. 

, 32 7 2 2 6LM3 6 2b S 2 2 

61D6 6 *29 7 2 2 1 *1 1 1 ? 

'Normally stow short position 3-9 . | SLhS 6 31 6 2 2 

S 43 6 8 2 I 34 | 5 T 

35 S 2 2 1 9 * 



6UH2 



B*twe«R Serial Ne. 1SJ001 

Pr»"ir*a bow SmIi) on ftrul. 













TUBE 

TYPE 



6106* 6 29 5 1 I 

'Normally slums short position z-i 
6LQS 6 26 6 7 2 

26 6 2 2 

6LH6 6 *32 10 5 9 



'Way show short position 1-34-7-1C. 
Lfifi* 6 27 6 5 3 



GLR 

6LT3 



» 

29 6 3 8 

6 26 8 9 2 

30 J 6 ? 



6KD8-6S2 



TUBE 

TYPE 


I 

8 

x 


A 


a 


c 


* 

m 


TUBE 

TYPE 


1 

1 

X 


A 


a 


« 1 

c M 


6Mftt 


a 


27 


a 


3 


2 


mm 


6 


31 


6 


2 216 






10 


6 


1 


2 






31 


6 


9 215 


6MD0P 


6 


35 


6 


1 


8 


6N3 


& 


29 


6 


9 ? p 






35 


6 


4 




6N7 


& 


47 


1 


4 3 1 






35 


6 


10 


ft 






47 


t 


5 3M 


6ME8 


6 


30 


6 


6 


2 


6K3 


6 


37 


6 


2 2 


6MF8 


6 


35 


7 


7 


9 






64 


6 


7 2 j 






34 


7 


10 


9 






64 


6 


8 2 


6MG8 


6 


33 


6 


2 


2 


6NK7GT 


6 


40 


6 


4 3 E 






33 


6 


9 


7] 


6P5 


6 


48 


6 


5 3 i 


6MHH3 


6 


27 


6 


5 


Ij 


1 6P15 


6 


33 


1 


2 2 1 






77 


6 


6 


1 


6Q7 


S 


40 


\ 


10 3 1 


6MJ3 


& 


35 


8 


1 


9 






63 


1 


4 3 






35 


8 


8 


9 






63 


i 


5 3 






35 


8 


10 


9 


6QU 


6 


35 


6 


i 9 


5MK8 


6 


34 


6 


7 


2 






35 


16 


7 9| 


6I.W8 


6 


33 


8 


3 


9 






35 


6 


9 9 






33 


8 


10 


9 


6R3 


6 


30 


2 


9 2 






32 


8 


1 


9 


m 


G 


35 


6 


1 2 


6M-U 


6 


*33 


2 


6 


i 


687 


G 


52 


1 


to 3 


•Normally shims short position 1*7. 






63 


1 

ii 


4 3 


■.BMW 


f> 


35 


7 


1 


1 






63 


I 


5 a 1 



ript 

TUBE 



3 



6R8 



5 



6R-KH8 



SSK19 6 30 2 9 2 

6S-P15 6 38 2 1 2 

6RP22 6 ‘35 2 9 2 

•Normally shows short position 36. 
6S2 6 *95 1 10 7 

* Normally shows Short position 
6-U. 



| ft Prar< C«P l » «4Ptir- 

> Ifee TC-75 Adapter. 



□ lilt TC 62-A Adapter. 

▼ tin IC-70 AdiPttr- 



•txs I53m or UftiU Ahon SafUl Ho. 2J50QO Haw 



ttH 



Hitt Mm parti no. iswai *o 

txliol No.i: SosUt on Put*! 







mtf 

rffi 



i 



TU1E 

TYPE 



6SA? 

$$$7Y 

6SC7 


6 

6 

6 


P 

37 

34 

46 

46 


2 

1 

i 

I 

I 


3 

5 

5 

3 

4 


8 / 
3 1 

3 

S 

fi 


I 6507 


6 


35 


6 


< 


3 


fisra 


S 


43 


I 


3 


8 1 


6SF7 


B 


46 


I 


2 


3 i 






69 


I 


5 


S 


| GSG7 


& 


34 


5 


4 


3 


65K7 


6 


33 


5 


4 


3 6 


6SJ7 


6 


35 


l 


4 


3 ' 


6SK7 


6 


40 


l 


4 


3 6 


6SL7 


6 


43 


6 


1 


a 






43 


6 


4 


a 




6 


44 


6 


I 


8 






44 


6 


4 


8 1 



6TBA 



6T9 



6SS7 

6ST7 



6 



6TI0 

6U6 

607 



6V6 



I 



6 27 



TUBE 

TYPE 



6VS 



6W* 



6W6 

6W7 

63U 

6X5 



J Ui* TW2*A Ad#p*i 
T Ui* TC-70 Adaptor . 






EXE 

6X8 



EYE 

GY10 

6210 



6Z3J 



I 



E 



50 6 10 3 

« 6 1 [ 

44 6 6 1 

40 1 3 3 



« l 



« 6 6 

rtMbJMmtl*- st'lil 157001 ■ 

Nifir tecktlor F»-f’ 



It 



;x7 

7A8 

7W 

JAF7 






7AG7 

7AH7 

7AK7 

7AN7 



7AI/7 

7B4 

765 



IUBt 

TYPE 


I 

4 

X 


A 


a 


c 


2 | TUBE 
J TYPE 


3 

f 

X 


A 


6ZY5 


6 


43 


6 


3 


"Tl 786 


6 


40 






43 


6 


5 


3 




68 


M4 


6 


41 


6 


6 


4 




68 


7A5 


6 


34 


6 


6 


4 7B7 


6 


45 


746 


6 


46 


e 


3 


4 J 7BS 


6 


42 



4 7C4 

4 I 7C5 
7C6 



33 8 



7C7 

70JS 

7£6 



33 


3 


6 


2 






69 


40 


10 


2 


2 


7E7 


5 


47 


40 


10 


7 


2 






68 


40 


6 


6 


4 






68 


52 


6 


6 


4 


7ES8 


7 


30 



6S4-8AS 



iM ~^<i^ s a£ t ';r s * ncft - 



7EY6 



A Ust 16*63 Adapter, 

] Li i c TC'62-A Adaptor. 
▼ (Jn TC-70 Adapter. 



TUBE 

type 



TOSE 

n pe 






7F7 6 45 6 4 4 

45 E 5 4 

7FC7 7 29 $ 2 2 

29 2 6 2 

7G7 6 36 6 6 4 


7M-PI8 7 35 1 7 1 

7K7 6 42 6 4 4 

42 6 5 4 

707 6 3S 6 4 4 

7R7 6 35 6 6 4 


7GS7 7 30 9 9 Z 

30 9 1 2 

7GV7 7 33 9 9 2 

30 9 7 2 

7H7 t 35 6 6 4 


72 6 3 4 

72 6 4 4 

7S7 6 38 6 6 4 

52 6 < 4 

7V7 6 32 6 6 4 


7HG8 7 24 3 3 2 

25 1 6 2 

7J7 6 35 6 6 4 

50 6 4 4 

7K/ 6 45 6 4 4 


7W7 6 314 6 4 

7X6 6 35 6 3 4 

35 6 6 4 

7X7 6 43 E 3 4 

36 6 5 4 


65 6 5 4 

65 E 6 4 

7 KTC 7 27 3 2 2 

7K26 7 26 3 2 2 

7L7 6 36 6 6 4 


35 6 6 4 

7Y4 6 45 6 3 4 

45 6 6 4 

724 6 50 6 3 4 

50 6 6 4 




8X8 9 31 6 2 2 

34 S 9 2 



and 



Us* TQ-&?-n Adapter or Neva? Socket If Wired, 



[Units Between Serial Ho. 152001 r z 

on Pir.ei. 








tvm 

rrFF 






* 

5 



ItlBt 

rrn 






a 



8 



a 32 S 7 2 | SBNll 

33 I 2 2 

B 33 G 3 2 [ BIOS 

39 6 I 2 SBQ7 



tube 

TYPE 



A lQ * 


TUIE 1 


J 


ttPC 



S9QII 



0 26 6 5 

26 6 10 



Stoftl rtfpr to peaJtfc* of C" 'UHefl. 
Oo a&c emtti PliSt C*p to Adartif. 



A Ui* TC-€3 MJpttf. 
O tlu TCHS2-A Acfiptrr. 
T tM# TC*70 J4apt*f 



5BUU 


0 


28 


6 


a 








za 


5 


4 


9 






?a 


G 


a 


9 


SCBU 


a 


2B 


6 


5 


9 






2B 


6 


10 


9 


b£g? 


a 


45 


6 


2 


2 






45 


6 


7 


2 


BCH3 


8 


33 


6 


7 


2 






36 


6 


S 


2 


8CL8 


8 


32 


6 


9 


2 






32 


6 


1 


2 


SCM7 


s 


40 


6 


7 


2 






35 


6 


a 


2 


BCH7 


3 


44 


10 


7 


2 






33 


10 


! 


2 






33 


10 


lT 


2 


SCS7 


S 


34 


6 


3 


2 






47 


6 


7 


2 


SC 03 


3 


32 


1 


7 


2 






33! 


7 


6 


z 


sews 


3 


'30 




2 


2 


HC42 ^ 


sh&w Shgrt 

LdtMif or Kn 


pot-lien 6-7-8-S. 



am 

8CY7 



E0C7 



607 



8 36 



SGN3 



1 1 



6 7 2 

6 2 2 



Jadbov ’^SAraraJaES. — n 







TUBE 

n?E 










8GU7 

sex; 

sws 



SHuS 

fiJEB 



SJK3 

EJL.E 

8/78 



8JKEA 



8 25 



34 6 2 

8 M2 2 I 



; "™"» *"»* »»s<iion a. 
_ Honutly show short position 2. 

SAC9— 9EA8 

'ftajsnspu7»srr b *«.„«, of .. c 

■ »« Ml eoontcl I’m. C <p te Atfjpttf. 



: 1 TUBE 3 s 

J TYPE » * ■ e i 


TUBE i s 

TYPE | * o c | 


2 8/V8 8 25 6 7 2 

8 33 6 2 2 

2 8JUI 8 35 6 1 3 

2 35 6 7 9 

2 35 6 9 S 


8MD8" 8 35 6 1 8 

35 6 3 8 

35 6 10 8 

8M-P12 8 34 6 1 1 

SMU8 8 31 6 2 2 


SKA5 8 26 6 6 2 

2 33 6 2 2 

2 1 8KR8 » 2-1 6 I t 

Z 26 6 2 2 

1 8KS8 8 *27 6 7 Z 


31 6 9 2 

8R-HP1 8 33 6 3 2 

39 6 1 2 

8RLP1 S 29 6 3 2 

36 6 1 


1 *31 6 2 2 

•It may show short position 1-6. 

1 8KTS 8 28 6 7 2 

'L, 2S 6 2 2 

j oi-CS S 25 3 6 2 


8SN7 g 44 6 18 

44 6 4 8 

9A8 9 31 6 2 2 

34 6 9 2 

9AH9 9 37 5 2 9 


32 7 2 2 

I SEES 8 29 6 9 2 , 

[ 8LI8 8 26 8 9 2 

30 1 6 2 

30 ] 8 2 


30 5 6 9 

9AX8 9 43 6 8 2 

35 6 2 2 

35 6 1 2 1 

35 6 6 2 


il!rh t iitm. 'if' t i JT77 ™ 





I list 
m; 



40 10 
40 10 
26 6 
26 6 
32 10 



99R8 

9CGSA 



37 10 
37 10 
32 6 

31 6 

30 3 



SEAS 



32 6 1 2 

30 6 3 2 

37 6 1 2 

"30 6 2 1 

31 6 9 2 



Uf, 



□ Utt.TC-42-A At 
T Lh* TC-70 te*p\v. 



* 1530GQ or Unit* Aittra Serial Wo, 2U00Q Min 



Olnll 

Friar 



nm BfUcffi St f Lai No, 15OTI 24 
lf«S No»af S&tMt m Final, 



ju»r 



ruir 

me 



PEEK* 9 '-54 6 10 S 9W6 

**tdnoiCf Piste Cap fo Adiplcr. [ 9U-HHJ 
*Hamalty Ahem short position 

1^-3 5-6, l 9MNS 

SCHBA 9 31 6 2 2 



sm 

9m 

m 



1 1 m-Ptz 
2 I pfM6 
2 J 9fMU 
1 



9/V.3 

9KC6 



1 1 9H-MJ2 

2 

2 I 9U8 
2 

2 I 91! 



SKG6" 9 ’26 II 4 8 

•tfonnjIJy jhows short postlton I IQAFI2 
J-2-5-6L 

9KVS 9 27 6 

SKX5 9 27 3 

9K2S 9 26 6 

26 6 



7 2 

2 2 | 104111 

2 2 
9 2 I 10B05 



9 



32 

10 31 



i 



IQ 



Sfwtl rtftMo ctiUioo of “C Solicit 
I Do aci confltrt Rif# Cap to Adipttr, 



A Us# TC43 Mairtsr, 
D Us* TC t? A Arii eit*r . 
¥ Ui* TC-70 Ad*trf»f 



TtJBf 


1 








T L 


TTPT 


1 


m 






I 


IOCS 


to 


32 


6 


B 


2 1 






32 


6 


? 


7 


10CW5 


10 


*30 


1 


2 


2 


*M*r then* short position 6r7-&9 


10D2 


19 


33 


6 


2 


1 






33 


6 


"7 


1 


IOOE7 


IQ 


33 


2 


3 


2 1 






44 


2 


7 


2 l 


100R7 


10 


32 


2 


3 


? 






41 


2 


7 


2 


100XB 


10 


25 


6 


S 


2 






25 


5 


1 


2 


10/E/3I2 


25 


34 


6 


s 


3 


IO/E/349 


6 


41 


6 


5 


3 1 


tO/E'558 


€ 


52 


6 


90 


3 


10/F/1IM3 


6 


4? 


6 


5~ 


3 


10/F/1I533 


6 


39 


£ 


s 


3 


!0/f/ U581 


€ 


40 


5 


10 


3 


lores 


10 


33 


6 


7 


2 






34 


6 


? 


2 


I0EG7 


ID 


32 


6 


9 


B 


ft? fl JLllthla 


nf W 


45 


S 

j 1, 


4 


e 1 



TUfil 1 

TTFt 


ICEM7 


10" 


1QEW7 


to 


1CF!>7 


10 


10FR7 


10 


IOGHb 


10 



1G0K3 

iOGKS 

1QCMS 



mm 

10CV3 

ICHftS 



4S 

31 

AS 



41 



10 31 E 

31 E 
10 33 3 

10 33 6 

23 6 



tO 31 S 

IS S 

10 29 6 

29 6 

10 *27 



’Normally shows short position 6-8 



m ■ iIVrVr*^ J .? WTBr or n0TJr Mtui it wittti, (Units EM 
AfHi 1W000 or Unfit A&m 5#rUl Kfl. 313000 H#w frtwtrtd 



BitwMn Strlil No, 1S2KU 
|Ne#tr Ss.:k rtpo Pictil f 



as 



TUBE 

TTP£ 



lOHfS 


IQ 


24 






25 


10IA8 


10 


25 






99 


ions 


10 


2i 







34 


6 


2 


2 


1QJY3 


u 


26 


6 


1 


2 






26 


6 


2 


2 


1CKR8 


10 


24 


6 


7 


2 






26 


6 


1 


1 


10XUS 


10 


22 


6 


1 


2 






65 


6 


2 


2 






65 


6 


3 


2 


10i.BS 


10 


25 


6 


7 


2 






39 


6 


2 


2 


12LC5 


10 


*29 


7 


2 


2 


. 'Nonnaljy shorn short position £9. 1 


10UU2 


IQ 


43 


6 


8 


2 i 



9ED4 -I2AE1Q 

**«■«* Ititr to (HU.™, t 
t Do nc>T c Fist* to AtUpltf, 



*1 TUBE 
£ TTPt 


i 

i 

X 


A 


a 


c 


s 

3 


TUBE 

TYPE 


3 

i 

X 


A 


□ 


e 


V 

a 

] j 


2J 




35 


6 


6 


2i 


118111 


11 


27 


7 


1 


9 


2 10LE8 


m 


29 


6 


9 


2 






30 


9 


5 


9 


2 10LW8 


10 


33 


6 


2 


2 






26 


9 


3 


9 


2 




27 


6 


7 


2 I 


lies 


12 


38 


2 


5 


1 


1 1GLY8 


10 


26 


6 


7 


2 


HCA11 


11 


35 


9 


3 


9 


tr 




3B 


6 


2 


2 






33 


9 


6 


9 


10128 


10 


34 


6 


2 


2 






33 


8 


8 


9 


t 1 




29 


6 


7 


2 


tier? 


12 


31 


2 


3 


2 


1 I0T10 


10 


33 


G 


3 


9 






45 


2 


7 


2 


’ I 




27 


$ 


8 


9 


1 1DSS 


11 


33 


1 


7 


1 


10210 


10 


30 


6 


i 


9 


um 


li 


25 


9 


3 


9i 


1 




95 


6 


6 


9 






43 


9 


10 


9 


1 lAfill 


It 


28 


6 


5 


S 


IIHM7 


10 


*25 


7 


2 


2 






28 


6 


10 


9 1 


"Nonnaltf shews short position 3-9. 


J 21B7.!3 


11 


33 


6 


3 


2 


IDES 


11 


25 


a 


7 


2 






39 


6 


1 


2 






26 


6 


2 


2 


UBMIt 


11 


25 


6 


3 


9 


11KV8 


n 


27 


6 


7 


2 






25 


6 


7 


9 






34 


5 


2 


2 


IISQH 


li 


26 


6 


5 


9 


11108 


11 


26 


6 


7 


2 






26 


6 


10 


9 






26 


6 


2 


2 







mi 

TYPE 



hits 



mm 



I1R3 

12A4 

12AS 

12A8 

12AB5 



11 



n 



"ijrmaiijr shows shed position M3. 



I2AC6 


12 


42 


5 


l 


l 


I2ADS 


12 


35 


6 


1 


1 


12AS7 


12 


40 


10 


2 


2 






40 


10 


7 


2 


12AE6 


12 


52 


6 


1 


f 






66 


6 


5 


l 






66 


6 


6 


1 


12AE7 


12 


32 


10 


2 


2 






32 


10 


7 


2 


12AE1Q 


12 


30 


6 


8 


9 




31 


6 


3 


9 



U Ult IC42-A AcAptir* 
¥ U&« TC-70 ACtfllw. 



irtd 1S30Q0 flf Uniti Ahcif S«f aJ No. 213000 H 4 v* 



{Unit 

Pr*« 



ir*d Npnrif Socist on P«\*l. 



£0 




rryff 

nrfr 


f 

* 


A 


* 


c 


i 

j 




12 


32 


2 


9 


3 


12Af6 


12 


37 


6 


1 


1 


mr 11 


12 


2B 


6 


B 


9 






22 


6 


5 


9 






34 


£ 


10 


9 


12AG& 


12 


35" 


6 


I 


1 


\UH 1 


12 


43 


B 


1 


8 






43 


6 


5 


8 


12AJ6 


12 


40 


6 


1 


I 






66 


6 


5 


1 






66 


6 


6 


1 | 


I2AI7 


12 


32 


5 


2 


2 






35 


6 


9 


2 


12415 


12 


33 


6 


2 


I 






33 


6 


7 


1 



TUBE 
rrpr 

IZAfG 



J2AT7 



12 



12 



39 6 

72 6 

72 e 
12 1£) 
32 10 



T2AUS 



12 40 6 

12 33 6 

12 40 10 

40 10 
12 31 $ 



12AV5 

I2AV6 



12AU 


12 


34 


6 


3 


2 I2AV7 


12 


32 


10 


2 






52 


6 


6 


2 1 




32 


10 


7 j 


I2AUJ 


11 


31 


6 


3 


9 1 12AW6 


12 


38 


6 


1 






27 


6 


a 


9 I2AX3 


12 


34 


4 


10 < 


I2A05 


12 


35 


1 


7 


1 I 12AX4 


12 


35 


6 


5 1 


32AS5 


12 


36 


2 


5 


1 j I2AX7 


12 


42 


10 


2 ! 



4? 10 7 2 



TUBE 

rrPE 



s 



iz* r» 

17AY3A* 

I2AT7 

12AZ? 


12 

12 

12 

12 


30 

30 

44 

44 

33 


5 

5 

10 

10 

10 


2 

2 

2 

7 

2 


IS 

tB 

2 

2 

2 






33 


10 


7 


2 1 


1284 


12 


35 


3 


7 


7 


12B7 


12 


45 


$ 


6 


4 


12BA6 


12 


33 


2 


1 


l 


17BA7 


12 


33 


£ 


2 


2 


126 All 


12 


28 


S' 


4 


9 






36 


6 


9 


9 


12B-B14* 


12 


*33 


4 


5 


s 


May show short on 1*24*10. 




•Connect plate cap lead to 






lop of tube. 






I2BC32 


12 


40 


6 


1 


i 






67 


6 


5 


i 






67 


6 


6 


i 


120D5 


12 


43 


6 


1 


i 



A UK TC 53 Adlpter. 
□ Eft* TC42-4 Ad*o**r, 
T Utf TC-70 Adapt nr. 



Tint 

TTfPf 



12BH7 

12BK5 

12BK5 



12BL6 

wms 

12&06 



128R? 



T2BS3B 

I2BT3 



10 2 t 

10 6 2 
10 7 2 

2 $ *8 
4 10 9 



^ Mrpttf Of Nofir SocUT r# Wind 
1S3QG0 Of ttnju Abm StfLft] No. 213000 Km 



mm 



M Mo. 1 SI0OI 

Soclaf w ftnai. 



27 















TUBE 


2 




1 

« M M 


TUBE 


1 




B 


c 


5 


TUBE 


i 


A 






; | 


TUBE 


3 








t 


TYPE 


t 

X 


A 


a c 


TYPE 


a 

X 


A 


1 


TYPE 


1 

X 


11 


c 


1 


TYPE 


a 

X 


A 


ii 


c 


m 

l 


J2BT6 


12 


39 


6 1 1 






65 


6 


4 


3 


12DB5 


12 


*38 


3 


6 


71 


12007 


12 


*32 


7 


2 


2 






64 


6 5 1 






65 


6 


5 


3 


* Normally shows short position 2*7. 


•Normally shows short position 3-9. 


126176 


12 


64 


6 S I 


12CSY 


12 


55 


6 


10 


3 


12DES 


12 


36 


6 


1 


2 


12057 


12 


34 


$ 


3 


2 


50 


6 1 1 






65 


6 


4 


3 






34 


6 


3 


2 






*S5 


6 


1 


2 






66 


e 5 i 






65 


6 


5 


3 


12DF5 


12 


52 


10 


i 


2 






*85 


6 


9 


2 


I2BV7 


12 


66 


6 6 1 


12CA5 


12 


32 


2 


5 


1 






52 


10 


6 


2 


'Tube food if it reads 20 w more* 


*31 


7 2 2 


12CK3* 


12 


25 


2 


5 


ss 


1Z0F7 


12 


40 


10 


2 


2 


I12DT5 


12 


*38 


3 


6 


2 


*f» jrmalfy shows short position 3-9. 1 


12CL3” 


12 


27 


s 


2 


ta 






40 


10 


7 


2 


hNormtUy shows short position 7-1L 


IZ&ill 


12 


27 


6 6 9 


1 12CM6 


12 


40 


3 


6 


2 


!20J8 


12 


31 


6 


2 


2 


120T6 


12 


33 


6 


1 


1 






27 


6 7 9 


! 1 2CH5 


12 


33 


2 


5 


1 






31 


6 


7 


2 


12DT7 


12 


41 


10 


2 


2 


I2SW4 


12 


50 


6 1 2 


12CR6 


12 


39 


6 


7 


i 


120K6 


12 


33 


s 


i 


1 






41 


10 


7 


Z 


I2BX6 


12 


50 


6 7 2\ 






61 


6 


2 


i 


120K7 


12 


33 


9 


1 


2 


12DT3 


12 


30 


6 


2 


2 


33 


2 2 


12C36 


12 


35 


6 


1 


1 






80 


9 


6 


2 


30 


6 


7 


2 


I2BY7 


12 


‘34 


7 2 2 


I2CT3 


12 


32 


2 


6 


2 






80 


9 


9 


2 


12007 


12 


31 


6 


1 


2 


nmiilr sham inert position 3-9, 


12CTS 


12 


35 


6 


8 


2 


120L3 


12 


35 


6 


3 


2 


77 


6 


7 


2 


UVLb 


12 


31 


6 i 1 1 






37 


6 


2 


2 






65 


6 


9 


2 






77 


6 


9 


2 


1 2077 


12 


35 


10 2 2 | 


12CU5 


12 


*33 


2 


5 


1 






E5 


8 


1 


2 


1 120V7 


12 


49 


10 


7 


2 


I2C5 

1205 


12 

ft 


35 

35 


10 7 2 1 

2 5 1 1 


*lt may show short pin Ml. 
12CU6 12 35 6 5 


3 


12DM4 

12DQ4 


12 

12 


30 

32 


6 

6 


5 

5 


8 

8 


78 

78 


10 

10 


2 

3 


2 

2 


12 


55 


6 10 3 


I2CX6 


n 


30 


6 


1 


1 


12DQ5 


12 


34 


6 


5 


3 


12DV8 


12 


35 


6 


3 


2 


1 2AF3- 

•ftorjnjr She rit 


12DVR 




Z2D4 


12 


33 


6 


5 


a 


12DQS3 


12 


30 


6 


5 


3 






58 


6 


9 


2 


rAfar 


rn AMil 


r 1 . m.§ «■. 


12DA6 


12 


34 


1 


2 


2 


















58 


6 


1 


2 



-T IL \ G 5 I 1 1 IQfl -£f F "C 

f Oo rot cennocl Pr*t* to Adapter, 



l|H*TC-€7 A JUliptlf. 
T Us# TO70 Adaplftf, 



4 ^ iSIOOOtf Unlb tttftt* Siflii No. 313000 Hirt Pfe*!r*d hs*ar Social Ofl r*-f. 



2a 





rufif 

TTP£ 


1 


* 


* 


c 


■ 1 TUBE 

1 | rrpf 


i 

i 

£ 


M 


izm’ua 


12 


29 


5 


2 


S 12EL6 


12 


36 


12UW5 


12 


33 


3 


6 


2 




66 


i2cw; 


12 


43 


10 


2 


2 l 




63 






43 


10 


7 


1 1 I2tt'6 


12 


34 


12DiV3 


12 


33 


6 


2 


2 1 




90 



120TB 

12026 



I2fD5 

I2EGS 

1HH5 

JZfKS 



2\l2m 

2 Ml Q7 
2 

2 | 12EZ6 



I2D7F 


12 


30 


6 


3 


2 J 12F8 


12 






37 


6 


J 


2 




120 


12 


4 8 


G 


5 






I2EA6 


12 


32 


6 


1 


1 1 12F31 


12 


i:tcs 


12 


20 


6 


9 


2 1 12fK6 


12 



12 32 

12 36 

12 30 

12 31 



12MB 



I Do *gf 



f*r io pmi 
rtitt C*$ to Ad^ptar, 



12 



TUBE 

TYPE 



i 

1 1 12fRS 

2 



12F07 12 



lid j L.-GJ ACfsTfF. I 

lUftt TC-C24 Adapter. 
¥ m* TC-70 Adapt*. 



3 | "NormaNy 
2 12FS5 
2 12FT6 

1 

_3 

21 12FV7 
2 

2M2FX5 

i \zm 

I 



-ho ft; short 
12 27 

12 52 

66 
66 



12 



1 I2FXSA 



12 



TUBE 3 v 

TTPE J * ■ * J 

13517 12 33 s S~~z 

126C5 12 *33 3 6 2 

■ Normal!/ she m short posltkn 1-B. 
12GCS 12 33 4 5 3 

12CE5 12 *27 3 1 9 



•Normally jJtoin short pasitton MO 
12GJ5M 12 * 32 5 1 JS 

"Normally shon short position 2-4. 
12G-KI7 12 35 6 5 E 

12GN7 12 *24 7 2 2 

"Normally t btm short position 3-C 

imm i2 *35 5 i n 

'Normally shows short position 24. 
32GT5AM 12 *35 5 1 Jg 

•Manually shows short position 24. 



1 



I2G4 

121111 



I2GA6 

_ 12G-B3A 

Use MB 

utt 15X00 of Uiarti 



IF Of 

*h(T» S«rl»l'Noi M MOo'hit* 



12CVS 12 -26 10 5 9 

* Hominy shows short position 
1-3-4-7-10, 

12SWS 12 30 6 5 3 

12H6 12 43 t 3 3 

12H31 B JS { i i 

rind hew tocUtw’ Pta»P 



TUBE i 

H TTP£ J ' ' c j 


TUBE 3 s 1 

TTPE 1 * # c 

1 * * 


■ 12HE7 12 25 1] 99 

27 11 2 9 

32HG7 12 *27 7 2 2 

*N:rmallf shows short position 3-9. 
i I2HL5 12 30 2 7 2 


121B6A« 12 *29 5 1 fa 

1 1 Normally shows short position 2-4. 

121M6 12 26 4 5 9 

1 I2JN6 12 27 4 1 9 

12JN8 12 26 6 9 2 


32107 12 *23 7 2 2 

'Normally shows short position 3-9 
(2J5 12 42 6 5 3 

1217 12 SO 6 10 3 

1218 12 30 6 I 2 


26 6 1 2 

12106 12 *35 8 8 2 

58 8 6 2 

‘May show short position 2*3. 

! 12JS6 12 *29 10 5 9 


35 6 3 2 

35 6 9 2 

J 2MB2S « 12 *33 4 5 8 

*Ws)r show short position 1-2*6-10. 
Connect plate op lec*3 to top of ( 


* Norn. ally shows short 
position 1*34-10. 

I23T6M 12 27 2 5 18 

12JT6A* 12 27 2 5 18 

12178 12 29 7 7 9 


tube. 

■ 12H03 12 29 6 2 2 | 

1 imm 12 *?9 5 | 18 

Normally itm *hart poetry n 2-4. 1 


40 7 10 9 

12K5 12 35 5 6 1 

I2K7 J2 52 6 1C 3 

12K8 12 35 6 5 3 

I2KA3 12 26 6 6 2 


1 T2DW4A— 12SW7 1 

! loti * ul 5L* f!i t« * 


33 6 2 2 ' 



TUBE 

TYPE 



12KLS 

1216 

12MB8J 



I2NK7GT 

I2Q7 



12R5 
12R K19 
1 2HLL5 



12S8 



12547 



12SC7 



12 



12 



12 



12 



12 



l 



TUBE 

n?i 



12SF5 



12SG7 

12SH7 



12SJ7 

12SK7 

12SL7 

12SN7 



12SQ7 



12SR7 



125W7 



12 



12 



41 6 

46 6 



12 43 6 

43 % 

12 44 6 



52 6 



•* n v -’mt ■ r - i > 

- Uu ic e 34 Adipter. 
T Ike IC-70 Adapter 



W-&7 8 AiapP ^ ■ r 5*:W »f Wire! (Unit* Eftwt^n Stria! Ko 1521XH 

:’.j 153000 or Unit. Ah v SaiJal No 313000 Have Preftirtd HOW Socket on PaniU 



3 a 




TUBE 

riff 


1 


A 


12SX7 


12 


44 






44 


tzsr? 


12 


n 


izno 


12 


33 






27 



rust 

TTFE 



I 



c 1 



TUBE 

TYPE 



12U? 

ms 

I2WS 

12X4 



13DB7 

131 M 7 

13 TB 7 



13 



12 40 10 

40 10 
12 4! 6 

12 35 S 

12 44 G 



12 



i i 

44 G 6 I 

I3CM5 12 *25 9 S3 

•Normally shorn short position 14 
J3€W4 13 *87 6 2 5 

*For Grid Dnissloft turn C switch 

position 4 , 

1301 25 44 6 

44 6 

12 33 2 

44 2 



13FG7 

13 FM 7 



13 

13 



13m 



12 25 2 3 2 

35 2 7 2 

I3Ca5* 13 *26 4 5 tB 

May show short position I-2-S-10. 
‘Connect plate cap lead to the tube 
13GJ7B 



12 



I3DF7 



13 40 10 2 2 

40 10 7 2 



1 3GF7/ MT 
into 



13 26 

41 

13 99 



14A5 

14 A 7 

I4AT7 

14R6 



1468 
I40F1 1 



12 



28 6 1 9 14EJU1 



14 



4 Utt TC-S3 fettle:. 
□ Uu TC-C7-A Acf#pt»r 
T UltTC-70 Adapt m. 



Adapter 
i S3POO Units 



23 6 1 g 

1? 6 3 9 



TUIt 

rrpt 



naan 

14BX11 



I 4 C 5 

UC7 

WES 



WGTB 



MGW3 



I4H7 



30 



1 2 35 



m *wi&. » 



3 1 







TUBE 

rrp£ 



TUBE 

TTFE 



a 



i 



14/7 


12 


35 


6 


6 


4 






50 


6 


4 


4 


um 


14 


45 


B 


3 


2 






32 


6 


2 


2 






32 


6 


6 


2 


14N7 


12 


42 


6 


4 


4 






42 


6 


5 


4 


3407 


12 


35 


6 


4 


4 


mi 


12 


35 


6 


6 


4 






72 


$ 


3 


4 






72 


5 


4 


4 


I4S7 


12 


38 


S 


6 


4 






52 


6 


4 


4 


14W 


12 


32 


6 


s 


4 


I4W7 


12 


31 


4 


6 


4 


14X7 


12 


43 


6 


3 


4 






36 


6 


5 


4 






35 


6 


6 


4 


1474 


12 


45 


6 


3 


4 






45 


6 


6 


4 


12SX7- 

' ha r— m 1 f 


T 6 K 11 









1 5 AS 
15 AS 



15 



15 S 013 



15 



1SB01JA 15 



31 6 3 9 

L 31 6 6 9 

15CWS 15 ‘30 1 2 2 

*f.’ay show short position E-7-8-9. 

15008 15 25 Q 8 2 



15EA7 

15EWS 

I5EW7 



25 6 

15 35 6 

39 6 

15 29 E 

15 31 2 



45 2 f 2 



* J rflifT ip pot jii c/1 Df C” S I - |7fT 

1 00 fh*fp cjd (o Adioiir, 



A Ut* FC «3 Aciptef. 
a u$t Tr A?.i 4>1*nU 



TUBE 

TTfPE 


% 

5 

X 


A 


15FM7 


15 


25 

36 


ism 


15 


25 

42 


15CY5 


15 


*25 



B 



2 



3 8 9 

3 10 9 

9 3 9 

9 10 9 

5 9 9 



"Normally snows short position 
1-3+7-10 

15HAE 15 *27 322 

’ Normally shows short position S-8 
15H86 IS *2S 3 2 2 

’Normally shows short position 88 
15KTBB 15 27 6 5 ±8 

39 6 3 18 



15KY8AB 



15 27 

39 



5 18 



ISLES 


15 


29 


6 


s 


2 


15MF3 


15 


35 


7 


7 


9 






34 


7 


10 


3 


16A5 


16 


71 


2 


9 


2 


16A8 


is 


33 


6 


3 


2 






39 


6 


1 


2 



TUB L 
TTPE 



■m 

i 



56AK9 IS 30 7 10 9 

<0 7 3 9 

30 7 8 9 

1SAQ3* 15 30 7 3 7 

"H no V-st, Li e alternate settings. 
16*03 16 39 3 7 J 

1E8Q11 16 26 6 5 9 

26 6 10 9 

16BX1 1 16 32 6 2 9 

31 6 5 9 



16C-B28 16 ’39 5 9 9 

"Normally shows short positron 
1-3-4-10. 

1ECIS 16 32 6 9 2 

32 6 1 2 



16GK6 16 13 3 ? 7 

16H35 16 *25 1 3 9 

•Normally 'hows short position 
4-10. 

16K11 16 35 6 1 S 

~35 6 7 9 

35 6 9 9 



T uil lC*o Arup*." 1 ' H0U0 01 Uniu **"* s*"* 1 *>• 213000 



run 111 BatoMit S*<ill No. 15M01 
Prewired ha*if $<xi4t on Panel. 



3Z 






rtrff 

rm 



i 



1SKA6 16 *26 10 5 9 1 176011 

•Wjtrthaw *ft-rt rmUron 1 - 3 - 1- 7 1 0 

34 6 9 2 

I6tPS 16 *29 7 2 Z I ]70E3 



95 

17 32 

17 33 



9 1 1 7816 
2 1 17806 
3 I 17BR3 
9U7BS3B 
8 1 178W3 



I7*r3 
I7AV5 
17M3 
17«4 
174K» 

17AK3BM 

17 B- 8 I 4 * 17 *33 4 5 8 1 ‘ Normally 

■May shew short on I-2-6-I0. | I7CS 

‘Connect p'ate cap lead to 



17 30 5 2 X8 1 17823 

17 30 5 2 t8 



17 26 

31 
31 

17 26 

17 2S 



J6LU3 


16 


20 


7 


7 


9 








31 


7 


ID 


91 I7EF1IA 


37 


ms 


17 


31 


5 


2 


2\ 








34 


6 


9 


2 1 !7BH3« 


17 


17*810 


17 


29 


6 


I 


9 1 I78H3SB 


17 



17 27 

17 28 



6 1 1 

6 5 3 

2 9 2 

2 5 *8 

4 10 9 



17 28 i 10 9 

17 * 34 2 5 

shows shgrt position Ml 
17 33 6 2 2 

65 6 7 2 



17DW4 

I7DQ4 

17DQS 

mom 

1 170 iV 4 A' 
I 7 EWS 

17FY7 

1 7 G£5 



17 



TUil 

ttfi 



1 



top of tube. 



65 6 8 2 1 shows short position 4-KL 



■%:—!( SHortf r#fff to fttlftiQfi Of *t*' Mitt, 
: Do ref cwnfff P ile tip to -isMptrf. 



A IH? TC 52 Afjptff. 
^ Us« TC*62 A Adiptsr. 
T the TC-70 Afipttr, 



* • e 

17&J5S YT ^ § l IT 

1tcb« y ,Jw r? '--I* *t tlo i 2 % 

■NormiHif shows short position 24. 
17CV5 n jo 5 g 

_ ' tiermslly shows short position 

1-3-4-7-10 ' 

175W5 17 St 6 5 1 

17GT5 17 *25 5 9 9 

’Normally shows short position 

1-34-7-1 0. 

17H3 17 “ X 3 : ' j 

I7K-B25- 17 *33 4 | f 

‘May show short position 

1 - 2 - 6 - 10 . 

‘Connect plate- tap lead to 

top erf tube. 



■ Ihft TC C7*0 Adapter ®r Kovir SocUt \t Wlrcd M nlti **«<,■ u* inwi ' 

W »»*» " Unit. Afcov, Stfi .1 NO, ZlwX. ft {££ 



as 






TUBE 

TYPE 



J 



I7NC8 

177C3 

17J86* 



17 36 6 3 2 

33 6 1 2 

17 24 3 2 2 

25 1 6 2 

17 * 29 5 1 38 

slums short positron 24. 
17JB6AJ* 17 *29 5 1 jg 

■N2""«lty y,ov ' 1 start position 2-s 
7 G6* 17 24 2 5 Jg 

17Jfg» 17 *26 5 1 8 

’ Normally shows -short 

position 24. 

17 24 2 5 18 

17 30 6 2 2 

316 7 2 



1UBE 

rrpi 



17/R6- 17 34 2 7 8 

17JS6 17 *29 10 5 9 

"formally shows short position 
1-34-10. 

17JT6» 17 27 

f7JI6A* 



I7JG6AB 



17JM6 17 26 4 5 9 

n/no 6 17 27 4 1 g 

17106 17 *35 8 3 2 

*11 1 . 58 3 5 2 

May show short position 2-3, 



I7J28 

J7KV6I 

17IC.V6I 

1716 

mom 

17R5 

I7W6 



T 6 KA 6 — T9EA 8 

r^ntr !*Z? f to fttn ' llon ot r <■ 

I Oc ns! conn,-! w,|, i4 „ , 



17X10 

1723 

I8A5 

I8AJ10 



184X5 



2 5 IB 

17 27 2 5 18 

17 29 7 7 9 

40 7 10 9 

17 28 4 5 8 

17 28 13 4 18 



TUBE 

TYPE 



17 34 6 

17 26 6 . ._ 

39 6 3 18 

17 39 2 5 I 

17 3 3 6 5 3 

17 98 6 6 9 

28 6 1 9 



18 32 



18 



"Wh, A Ust IC S" ar;rii 

Ul* 7C ti2-A A&iDttr. 

T 'Jie TC-70 Viiat*'. 



1SAQS 


38 


35 


1 


7 


1 


ISDZS 


18 


30 


6 


3 


2 






37 


6 


1 


2 


iefws 


18 


33 


6 


1 


1 


isFxe 


13 


34 


6 


I 


1 


16 FY 6 


IS 


3fl 


6 


1 


1 






74 


6 


5 


1 






74 


6 


6 


1 


18GB5 W 


18 


*26 


4 


5 


13 


'May show short position 1-2-6-10. 


"Connect plitfi W le^d to the tube 


icCDS 


18 


34 


6 


1 


1 


ISSE6 


IS 


37 


6 


1 


1 


1SGV5 


IS 


*26 


10 


5 


9 


’Mormslly shows short position 






1-34-7-10. 








I8GV8 


18 


29 


6 


9 


2 






29 


6 


2 


2 


18HB8 


18 


36 


6 


9 


2 






33 


6 


I 


2 


18J6 


ia 


34 


6 


5 


1 






34 


6 


6 


1 



TUBE 

TYPE 



ISfi-AU 

19A13 

19AQ5 

19AU-! 

19BG6 

156X6 

19BY7 

19C8 



19CG3 

39CL8-A 



1908 

19DE7 



1SEA8 



33 1 

33 1 

43 6 



19 30 6 2 2 

31 S 9 2 



■ V ,ZJ‘ 0 .-e*”-* = *«»«! H wires, fflnni BMwmr. Strut N«. IU0OI 

- J UJOOl' or Initi Mvm stnil Na. 2UOOC Hj<« Prtalmd Noitr Scctit oft 



an 







nwr 

TYH 

TifWT - 



c i 



mis 


19 


33 

33 

33 


€ 

6 

6 


2 

7 

9 


2 

2 

2 


I5FX5 


IS 


33 


2 


5 


1 


I9GQ7 


15 


31 


3 


2 


21 






31 


3 


6 


2 






31 


3 


B 


2\ 


I9GT5 


19 


*25 


5 


9 


9 


•Hornmllj ifwwi start position 






I.3-4-M0. 








ims 


19 


24 


6 


1 


1 


19HS6 


19 


n 


0 


I 


I 


J9HVI 


IS 


35 


€ 


I 


2 



TUBE 

npf 


5 

X 


A 


a 


c 


* 

— 

i 


I9K6# 


19 


2* 


£ 


9 


2 






?4 


6 


2 


7 


J9VR9 


19 


35 


& 


1 


1 


ms 


19 


25 


1 


i 


7 






25 


£ 


a 


2 


19TB 


19 


43 


6 


a 


2 



I9VS 



IS 



J9J€ 

WCB 

ISKF 61 



IS 



IBM 



28 6 9 2 


32 6 2 7 


34 fi 5 1 


1973 19 29 6 9 2 


34 S 6 1 


20AQ3* 20 27 7 3 7 


2S 3 2 2 II 


•Jf no lest, use alternate tsttfnrs 


33 4 2 8 1 


20403 20 27 3 7 7 


?6 fi 9 2 


2001 9 33 6 2 ] 


26 6 I 2 1 


33 5 7 I 



tube 

type 

20E07 



nrc 



Z0CW7 



19 34 6 2 l 

71 6 6 ? 

70 31 2 3 2 

*5272 
20LF6 20 *JI 5 9 9 

“May stem short position 3-34*7-10* 
21A6 19 *12 I 2 2 

•Normally snow-, ihorl pc.ition 
14*5 

214KS 21 43 6 t J 

22 33 6 5 “3 

21 *25 S 3 9 



i 



2106 

21G1T5 _ _ . 

‘Normally shows stiort position 
1-34-7-10. 

21HB5 21 ’25 ! 3 9 



* howi tV!f1 position vi 0 
21H05 2| *27 3 j 

’No rmilly shows short position 
_ 4-5-9-10 

21 H 15 21 *26 3 3 



2USS 21 *29 10 j 

•Nonr-iltr Show*, short Position 
1*3*4*7*10. 

J12S 21 25 « t 

2 UZ 6 21 *27 4 5 



•S'-*-:* t L _ss ~!J| -how short 
Position 1 - 9 , 

2JKA6 . 21 *26 10 5 9 

M 47 show Short position 1-34-7-10. 
?1K06» 21 '25 l 4 i> 

"Nwmilly shows short tositlbn 
1*256. 

21LGS 21 *32 10 5 0 

,7'’ - i •■' *-»«'! rotition 1 . 34 . 7 * 10 " 

21LBM 21 27 6 5 B 

*> 1 ... „ "Jrrn 

21LU8 21 ,-779 

* 10 9 

22AI3* 22 27 7 3 7 



■Bon-al SBom rtftr to paslfton of *C" Switch 
mt c»^f Pf*t» C** to 



4 U*t 
dUto 
Tint 



Tt-61 

TC-S2W AfUptaf. 
TC-70 Mtottf, 



•Normally shsw s short ponton 

hi wio 

Sf H S ntr ***** rt Wlr*3 
iflO 1&JCQ0 or Unit* AJt :ri StfttF Wo. 31KOO H; t* 



n T 

IB 7 
31 7 

- 27 7 

- : ' ^ uce alternate 

22*13 “22 27 I - 7 7 

22BH31 22 30 5 2 tS 














TUBE 


1 




TYPE 


I 

3 


A 


22BH3A& 


22 


3*3 


2 2BW3 


22 


2a 


220E4 


22 


34 


22JF6« 


22 


*26 


* Somwlfy shims short 


22JGM 


22 


24 


22/C6AM 


22 


24 


22JR6- 


22 


34 


22/U6S 


22 


*27 



6 5 



5 1 J 

formally sh ews short position 24 

22 KM 6 " 22 *27 " 5 — T J 

•formally shows short position 24 
22 KVB- 22 23 4 5 

Z 3 J 5 H 23 *29 10 5 5 

•formally shows short position 



2329 



1-34-10, 

23 30 7 10 9 

39 7 3 9 

28 7 3 9 



I 9 E W 7 - 26 D 6 

[®S *M'«I rrftf to i 0 „„ e „ 0l • - c - 

• Do not connwt Pr.U c»o to Uwtwr. 



: I TUBE 


1 








— ■ 

* 


TIM 


t 










i| NPE 


I 

X 


A 


a 


<s 


1 


TTPE 


1 

X 


A 


a 


a 


- 

i 


ij 24 BF 11 


24 


25 


6 


3 


9 


25 CK 3 * 


25 


25 


2 


5 


ts 


9 




25 


G 


a 


9 


25 CM 3 * 


25 


25 


5 


2 


1 8 


8 24 J£ 6 A« 


24 


’29 


5 


i 


S 3 


25 CU 6 


25 


35 


6 


5 


3 


Bl *riDffrully thows ihorl position 24 . 


25 CT 3 


25 


32 


2 


0 


2 


i | 24 JZS 


24 


29 


7 


7 


9 


25 D 4 


25 


33 


0 


5 


8 


3 [ 




40 


? 


10 


9 


25 DK 4 


25 


28 


7 


5 


1 


3 241.06 ■ 


24 


•29 


5 


i 


28 


250 K 5 


25 


32 


6 


5 


3 


3 'Komtilt shows short position 24 . 


25006 


25 


34 


6 


5 


3 


5 25 AB 


25 


*50 


6 


5 


3 


2 SDI 5 


25 


“38 


3 


6 


2 


rKomufly shoi« sh:n position &*11 


"Normally shorn short position 7-11 


| 25 A 1)4 


25 


33 


6 


5 


3 


25 E 5 


25 


27 


6 


5 


3 


25 AV 5 


25 


33 


6 


1 


3 


25 EC 6 


25 


32 


G 


5 


3 


| 25 AA 4 


25 


35 


6 


5 


6 


25 EH 5 


25 


•30 


2 


S 


1 


25 B 6 


25 


40 


6 


5 


3 


‘ItomiaJfy shows short position Ml 


2 SSK 5 


25 


37 


3 


7 


2 


25 F 5 


25 


38 


2 


5 


1 


|j-:fiQ 6 


25 


35 


6 


5 


3 


25 FSA 


25 


38 


2 


5 


1 


25 BR 3 


25 


30 


2 


9 


2 


25 CB 6 


25 


33 


6 


5 


3 


[ 25 C 5 


25 


33 


2 


5 


1 


256 £5 


25 


"27 


3 


1 


9 


| 25 CS 


25 


36 


6 


5 


3 


•fiomiolly shows short 






1 25 CA 5 


25 


32 


2 


5 


i 




position 4 - 10 , 








| 25 C 06 


25 


33 


6 


5 


3 


25 HX 5 * 


25 


*55 


7 


T 


T 1 


1 25 CG 3 

■ 1 left A Us. 


25 

m IC-ej 


26 


4 


10 

m 


9 

r 1 In . 


"Normafly shows short position 2 -fl. * 



TUBE 

npi 



25J06 25 *35 8 8 

58 S 6 
'May shew short position 2-3 

2516 25 34 6 5 

25SN7 25 44 6 

4* 6 4 

25R-KI9 
25W4 
25W6 
2526 



25 30 2 

25 32 6 

25 35 S 

25 34 6 

34 6 



26 M 

26A08 

269 he 



26C6 



26 D 5 



25 34 

26 32 
32 

25 39 



IlHt IC42-A Aa#pt»f< 
T Uif TC-70 Adft^Ur. 



™ r " w, v .■y w jiyj 'w, mmu o*t**t* So^ui n*. isroi a c 

t ui J-iOOO Qt Uflil* tean S*Ulf No, 213QGG Hi« Pr«Mf*j Ne««r S«UI sn P#n*L 




RPBf 



2(005 Jfi *J5 S I 3 

•Nomj'nr jhort pestlftm 

25NU5 26 ‘23 1 5 S 

‘Ifnc rt flow M 2-6, 

2&I66" 28 28 2 5 18 

2625 26 <5 10 I 2 

.. _ <5 10 6 2 

27GB5 ■ 27 *26 t 5 JS 



rose 

rm 



V 

! 



M 78 *2? 3 7 Z 

™.?S£ maWir Jh0wi 6*6 

?^KD5 28 "77 7 1 9 

*toomaHy itew# rft'rrr petition 
*5 940 



*M-y stew stort pcttJtfc n 1^6-10. 

*£enr««t pute c*p lead |p the tub* 

2 ?mm 27 -zs n * a 

"tormi/Jy shews ihert position 
1-2-54 

2507 ^ 40 e z 4 

40 6 > 4 13QAGII 

28EC4* 28 "26 2 5 JS 



, S^C^S 79 33 T~ 7 2 

I29K06- 79 *25 1 4 f 8 

*fi ftniily show* Short position 
J*2*S6* 

Ml m 2S *30 I 4 8 



-ust 
IT FI 



* 

l 



Horn jlly shows short petition 2-5. 
3(1*5 26 27 5 2 J 

304E3* 30 27 7 3 7 

If no test. use alternate selling 
3tM£3 30 27 3 7 7 

"6 8 9 



** 



'Use on fir TC-62B Adapter. 
28681 ■ 28 *2S 4 5 ts 

*M4y show short position M-G-HL 

“Coow ct plate cap Itad to toe GE 



30 23 

28 



30CI 



6 5 

34 6 10 

34 6 3 

31 6 2 



34 5 9 2 



5 ^ Tr1) * Uli rc-w Aajptfr. 

■ ^ -cmwet Fli»* Cjp to Adapt*;. Suit TC 4 ? A Mister 



30CW5 30 “20 1 2 

# t7iy shew thart tm it ton S-7-^9 

3BH05 70 “27 3 i 9 

'Normally show- short tuition 
44*10 

S0HJ5 30 * 2 Z ri 1 

« *ffafmalir iteprt \hort ponton 
*-5-9 10 

30® 30 *27 4 5 9 

*Sc^e t ufaw ma y stew ftert 

periUM 14. 

30KD6 30 *25 10 5 9 

* Normal^ stews short posrlion 
1-3-4- 10. 

30KG6* 30 *26 11 4 8 



‘Normally shorn short position 
, AJ f l«* 

301 1 7 33 g 2 

33 S 6 

3QM-F23 30 30 5 2 



iu»t 

m 



i 



31AU0 



3*J$fcA 



31 3S 7 1 9 

SI 7 3 S 

33 7 8 9 

„ 31 *29 10 $ 9 

jforc*lly stews short posit ton 

Z]! 

311061 ■ m a 5 i t> 

Haimjlly them thon 
POtHIen 24. 

32*8 32 33 6 a 2 

2 



3CM-P27 

30P1-S 



30 30 5 Z 1 

16 71 2 9 2 



32ET5 

32HQ7 

33CT7 



a 

30 36 

32 34 



6 1 

7 5 

8 2 
W 8 9 

33 ‘58 8 10 



^ lit* TC-62‘6 Aiip!t/ or Nortr Social rt W!r*d 
tod 1 S3OQ0 Of Haiti Atei* StfitJ te> 21 3QQ0 Httt 



*2g - - 

^winilly shows stert position %.{ 
33GY7 33 *58 8 1 9 

*28 8 2g 

" Sorrily shcwi stert position 940 



1 52067 

Pffwtrtd Korar SocUt or. Pi-|f 










nn 

FUB£ I 



33GY7A 33 *53 8 1 9 

*28 8 2 9 

Normal Ijr shorn abort position 9-10. 
33HE7 a 25 11 9 9 



33Jft60 

331,'d 



33 34 

33 26 



1 TUB! 
TIPE 


1 

I 


A 


A 


c 


• 

i 


( J5EK5 


38 


30 


2 


5 


1 


35GLS 


35 


39 


7 


2 


1 


35H88 


35 


38 


6 


9 


2 






33 


6 


I 


2 


35L5 


35 


36 


G 


5 


3 


35186 


35 


*32 


10 


5 


9 






*5* , « '27 4 10 9I35W4 

Some titles may show short I 35Y4 

position 5+S-9. | 3523 



34CEJ 

34CM3i 

34GDS 

34R3 

35A5 

3585 * 
35C5 
35CD6 
35D2B 



35 33 

35 31 

35 31 



34 27 4 10 9135/4 35 33 6 5 3 

34 25 5 2 Jfi| 35Z5 35 33 3 5 3 

2 5 1 1 36AM3 35 35 7 5 

2 9 2 1 36KOE 36 *25 10 5 9 

6 E 4 1 'Normally slums short position 

35 38 1 7 



35 36 

34 30 

a 3i 



35 38 

35 33 

35 30 

37 



I 

1 1 38*3 

3 1 13 HE 7 

2 , 

2 1 3SHK7 



1-3+10. 

38 35 1 

38 25 11 

27 11 
38 26 11 



26DQ5 -5QY6 * » 

T oi» rc-70 Aeiptti. 



1 TUBE 
1 TTPE 


5 

1 


A 


* 


o 


m 

■m 

■ 

m 


■ 40KDS 


40 


*25 


10 


5 


9 


* 


Harm illy stews short 








position 1-34-10* 






4QKG6* 


40 


■26 


n 


4 


8 


‘Normilly shows short position. 






1-2‘SG. 








1025 


50 


31 


3 


5 


3 


42£t4« 


42 


**26 


2 


5 


IS 


“Use only TC^2B Adapter. 




42KN6 


21 


*28 


10 


5 


9 


p riormjlly sho rvs short position 






144*7*1 0-1 L 






45B5 


50 


33 


I 


Z 


2 


4523 


33 


32 


7 


1 


6 


4525 


50 


3! 


3 


s 


3 


50A5 


50 


35 


G 


6 


4 


5085 


50 


36 


1 


7 


V 


50BK5 


50 


37 


3 


7 


2 


SOB M3 


50 


33 


6 


3 


2 






39 


6 


1 


2 


50G5 


so 


35 


2 


5 


l 


50C6 


50 


45 


6 


5 


3 



TUBE 

n?t 



50CU 

50CD6 

50OC4 

50E5 

50EH5 

501*5 

S0FE5 

50FX5 

50FY3 



50GY7 

■Normally 

50HC6 

50HKE 



50 *57 
*32 

shows short 
50 27 

50 29 



50HN5 

50JYS 

5016 

50X6 



50 28 
50 21 

50 34 

50 35 

35 



Ui eTC-02 -a Mae It! oi >,suf Seclrl tl Wli»d. 

I MO0O cr UaiU Aftct* Sarn: Ns. 111000 Han 



50 35 6 3 

35 6 5 

(Unit* Behitcn Sarlal No. U1CQ1 
frantrae N»,«r Social en Paral. 





TUBE 

rm 


j 


A 


» 


filSd 


12 


40 


10 






40 


IQ 


6201 


12 


22 


10 






32 


JO 


6202 


6 


44 


6 



S21B 
'Normally 
62 IS 

mi 

6265 



6 *29 
show* short 

5 72 

6 29 

6 33 



3 2 



626? 

6350 

6360 



12 



20 3 



«17 



12 33 



' TUBE 

type 


a 

i 

X 


A 


# 


o 


i 

i 


TUBE 

TYPE 


! 


A 


A 


o 


* i 

i\ 


l 6463 


12 


29 


10 


3 


2 


66S0 


12 


40 


10 


2 


2l E 


l 




29 


}Q 


3 


2 






40 


10 


7 


zl* 


2 MSS 


6 


35 


6 


I 


1 


6631 


12 


*2 


IQ 


2 


2 


6520 


6 


35 


6 


1 


8 






42 


10 


7 


2l 


[ 1 




35 


6 


4 


8 


6586 


6 


26 


I 


2 


2 1 


l 6550 


6 


35 


6 


5 


3 


6657 


$ 


32 


6 


1 




! j 6660 


6 


33 


2 


1 


1 


6683 


6 


27 


3 


2 


2 


6551 


6 


33 


6 


I 


1 


6589 


6 


25 


& 


2 


2 


6662 


6 


34 


6 


1 


1 


6529 


12 


32 


10 


2 




6663 


6 


33 


6 


2 


I 






32 


10 


7 


2 






33 


6 


7 


1 


6683 


12 


*38 


1 


5 


3 


6664 


6 


30 


6 


6 


1 


•Normally shows short position 


6659 


6 


35 


i 


7 


! 




4-6. 








6676 


6 


33 


6 


1 


1 


6887 


& 


33 


6 


2 


1 


6677 


6 


*32 


2 


9 


2 






33 


6 


7 


1 


•Normally shows short position 


6888 


6 


32 


6 


4 3 




3-8. 








6919 


5 


35 


6 


2 


1 


6678 


6 


33 


6 


2 


2 






35 


6 


7 


1 






33 


6 


9 


2 


6922 


6 


28 


6 


2 


2 


6679 


12 


32 


10 


2 


2 






28 


6 


7 


2 






32 


10 


7 


2 


6963 


6 


33 


2 


I 


1 



tUBt 

HFI 



6973 


6 


-40 


3 


& 


2 


•Normally 


ih&fr'i 


'Jwn 


WMtoffc 


16. 


7000 


6 


50 


6 


10 


a 


7025 


12 


42 


10 


2 


2 






42 


10 


7 


z 


i 7027 


b 


'36 


5 


6 


3 



*K&rmiUj ihoufi ihort position 
14. 

7036 6 39 

7044 12 34 



34 9 7 2 

7054 12 *34 7 2 2 

•NQfrrji!* sho^ ^hori position 

x% 

7055 12 33 6 2 1 



7056 

7057 

7058 



33 6 

12 33 6 

12 32 6 

32 6 

12 42 10 



42 10 1 1 



"donnttl Shcm refer to position of f *C‘' Suite* J, Ut* TC-S3 Atfuptef, 
f Be net ceflftfcf Plate Cep Ip Adapter, i Ust TC42A Adapter. 

T U* i 7C-7B Aliptar* 



■ tilt TC*C2-E Adapter or flow Social If Wired. rumii Between Serial Ho. 19390] 
end 199000 tt Uniu Wo» Serial Ho. 213000 Han Prewired How Sadat m M. 
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TUBE 

TYPE 


1 

i 

£ 


A 


7059 


12 


33 






33 


7060 


12 


33 






28 


7061 


12 


*42 



* formally shows short position 

14 . 



7062 


12 


26 


7105 




26 


12 


35 


7119 




35 


12 


28 


7167 




28 


12 


35 


7189 


6 


*33 



‘NorfnaiJy shows short position 
$-9 

7199 6 *30 6 7 2 

32 6 9 2 



6198— 7788 



TUBE 

TYPE 


4 

i 

X 


A 


ft 


c 


• 

1 ! 


TUBE 

TYPE 


1 

I 

X 


A ft C 


t 

I 


7233 6 *33 2 7 2 

'Normally shows short poiiiion 
1-34-9. 

! 7247 12 43 10 2 2 

!i 43 10 7 2 


7586 6 *58 6 2 

"For Grid Emission Turn 

0 Switch Position 4. 

7587 6 *67 6 2 

•for Grid Emission Turn 


5 V 
7 

5 

7 


7258 


12 


32 


6 


8 


2 


C Switch Position 4. 








32 


6 


2 


2 


7591 


6 


34 4 6 


3 7 


7308 


6 


24 


6 


2 


2 


7607 


6 


*34 1 5 


3 






24 


6 


7 


2 


‘Normally shows short position 46, 7 


7320 


6 


33 


1 


2 


2 


7643 


6 


25 & 2 


2 


7355 


6 


37 


6 


6 


3 






25 6 9 


2 7 


7360 


6 


29 


6 


3 


2 


7687 


6 


35 6 2 


z 


7370 


40 


80 


9 


1 


2 






39 6 9 


2 1 






SO 


9 


9 


2 


7693 


6 


31 $ X 


1 J 


7408 


e 


39 


6 


5 


3 


7694 


6 


32 6 1 


1 ’ 


/543 


6 


34 


“6 


1 


! 


■ 7695 


50 


34 6 6 


2 ; 


7551 


15 


*34 


10 


2 


2 


7701 


12 


*38 1 2 


2 1 


'Normally shows short position 3*8, 


‘Normally sht*$ short position 


7558 


6 


‘30 


3 


2 


2 




3- 7-8-9. 




'Normally shows short position 1-9 


7716 


12 


33 6 2 


2 


7581 


6 


37 


6 


5 


3 






30 6“ 7 


21 














7719 


12 


29 t 7 


71 



TUBE 

TTPE 



7730 



1 

X 


A 


• 


c 


1 

1 


6 


22 


1 


1 


2 


14 


52 


6 


8 


2 




35 


6 


2 


2 




35 


6 


6 


2 


12 


32 


10 


2 


2 




32 


10 


7 


2 


12 


12 


10 


z 


2 




42 


10 


1 


2 


12 


40 


10 


2 


2 




40 


10 


1 


; 



7731 6 

33 

732 6 33 

733 12 * 34 7 2 2 

' V r m l 1 1 v A 0 rt 1 I k -■ ■ 1 " " ^ :+ : n - 

7738 6 *33 2 6 1 

Normally show- shorts position 

1 * 7 . 

7751 6 30 4 5 3 

54 6 34 6_ 6 2 

'88 6 *29 3 2 2 

formally shows short position 6-9- 



t 1*C nM connect PUT* C-ip ‘ tj MUptot. 



A U*t TC 6 j Adapter. 
□ Uii IC-62-A Adaptor. 
▼ Uie TE-70 Adapt*?, 



■ LKc TC-62 B Adapter dr Now Socket II Wlreo. UlnlU Between S«rieil ho. 152001 
end 1S3000 or Untti tec it Serial No. 213000 Hi. a Prewired Nc.ar Socket ft* F *nii 
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niK 

fTPf 



1 



TUBE 

TYPE 



mt 

TYPE 



■ 6 6 ‘27 5 I til alii il | ,1 1 1 A1B34 

fir* T*z z t W- I «w 

"Il l c,ld Tm 1 32 33 ■ 625 5 M .. 

C Swilcft Pmltkm 4. ( *lVofTniiry * hn«^ ^ r * 

7398 14 28 JO 2 Zj327fl» r * h 6 ^ ,,fe " 2 ' 3 - |AfiDD3 

7984 12 *70 *g \ If N< jtn3t\r * h ® 1 " *J®rt Position I UH 1 

'Normally ihowi jtart edition Iflwj -■ , _ MRP15 

^TTrTT. f— 3 ?5 J 2 21 WPI6 



6032 



2-34 5-6-8 9. 



S‘!I7 



™ 12.6 *40 I 5 3|s45fi 

'fKorr-s[f7ifio« start position 4-S I 
8056 S *60 6 2 S 1 9001 

•Far grid emission turn rw, “C" I tqqj 

„ to OOlitfM 4 

8102 12 23 S a 7 

8106 12 *24 3 ) flf™f 

’Womully sho ws start position 1 
2-6-9 

-ffl 3 6 ?8 8 j I (Ag53 

»"£?. f > r f *V 0 | p0tlIW> 0* **C” S nff.-ft 

^ nsr c$on#tt rt|t* Cap (p 



5 30 

13 35 

35 

6 42 



3 4RPI7" 
S J 4SP32 
8 I ARP33 
! | SRTH*1 
6 IIIUI3 





I 

3 


1 * ■ O | 


imt a 

TYPE | * ■ o 


6 35 6 J g 

35 6 4 g 

6 40 6 10 3 

63 6 4 3 

63 6 5 3 


B3S 12 44 6 1 

44 S 4 

B65 6 44 6 1 

44 6 4 

B15? 12 32 10 2 


6 43 6 3 3 

48 6 5 3 

6 44 6 10 3 

5 52 6 10 3 

6 50 6 10 3 

c ti .«* = — 


32 10 7 

6309 12 32 10 2 

„„„ 32 10 7 

8319 7 33 8 2 

33 8 6 



6 41 

6 35 

5 *5! 



'Normally shows start ^position 

S.H 



2 1 1 



- 6 *55 I s 1 1 ii» 

normally shows short position ' 73 * 

2T. 

6 50 6 10 3 



' formally snows short position - 
8-31. 



B339 

8719 



12 



40 10 
42 10 
42 10 
32 6 



6PM0J 

CV131 

CV133 

CV13S 

CV138 





■ i Wi TMJ I fcStsti 
▼ u« rc-70 waptM. 








* 6 I J 

6 30 S — ] i 




wq* is 7<m 
m PmL 



43 





TUBE 

type 





CVI40 

CV216 



50 *99 3 S 3 

;tuue food il it reads 60 or more 



TUBE 

TYPE 





TUBE 

TYPE 



CW93 

CV511 

CVi» 



'formally Shows grid emission. 
CY283 6 33 6 2 1 

CV450 6 S 6 5 3 1 

CV452 6 39 6 1 ] 


CV547 12 42 6 2 

71 6 4 

71 6 5 

CY55I 25 36 6 5 

CV552 25 34 6 5 


64 5 5 1 

«,«» 64 6 g j 

JJJJ53 6 35 6 1 1 

6 33 2 J i 

JCV4S5 12 32 10 2 7 


CV553 25 34 6 5 1 

CY554 6 48 6 3 1 

48 6 5 l 

CV559 25 34 6 3 1 

34 6 5 I 


CV491 12 40 10 2 | 

CV492 12 42 W 2 2 

42 10 7 ? 


CV561 J; 56 6 5 i 

CV562 35 36 6 5 j 

CV565 35 31 6 2 4 

35 33 3 5 i 

CU568 35 33 3 5 3 


7S67-CV665 


CV571 50 34 6 5 3 



CV572 

CVS73 

CW74 



CV575 



40 6 5~~3 

5 *40 6 4 3 

*40 6 6 3 

•normally shows short position 
8 - 11 . 



TUBE 

TYPE 



C< 588 



CVS78 

CV579 

CV580 

CV531 

CViS2 

CV5&3 

CV586" 

CY587 



ir^ru rcftr to U Ahar L* *T* 
I ta n«I c cnnec , , UI< Up w X^pi.r. 



A Use TC-43 AUptar.l 
Uta TC-S 2 -A Icepur. 
? lie 1 C -/0 MLiptti. 



5 * 8 «?P** r -■ Nr*r: Sc;k*t ■! 

*nd >53000 or Unite Aeon Sami he. Iioooo Han 



CV590 

CV591 

CV 592 

CVS93 



*51 663 

'normally shows start position 
Ml. 

CV554 6 33 5 4 3 

CV595 6 33 5 4 3 

CV657 6 50 6 10 3 

6 33 6 4 3 

6 35 6 4 3 

6 *46 1 6 t 

shows short position 



CV 6 S 0 
CVS 6 1 
CV 6 S 4 
'Normally 



2 1 1 



(Units Batwnn Stria) No. 15SO01 

Fruitful hi sir $*£ lit 



44 










nmi 

TTPC 



I 



TUBE 

hpe 



TUBE 

ITPE 



CV656 50 *85 3 5 3ICV7JJ g 54 i 5 

■Normally shorn short position 11. I CV732 $ 37 g 5 

■ N j-rnrulfr sAows prfd tnifsifoa | CV?47 6 33 fi i * 1 rv 7 £fl 

CTVES4 12 34 5 4 SlCV753 2 *?q I g rl 

Cr '^' 12 _ 35 6 4 3 1 "tfonpfll Sham Iks rt UtLi IcVTftl 

CYESi 12 3S S T 31 ITT 

CV70G 12 4€ 6 2 8 CV755 1 55 ® 5 

63 6 4 sl CV75S I 55 6 I 

68 6 5 S CV760 3 SS 6 5 

CV703 § SS § 5 JICV764 2 » g ig 



1 



CV706 6 48 6 10 3 I CV7SS 

CV7J7 5 *45 6 4 3ICV770 

*45 6 S 3, 

*NormjJ|y shows short position 

ML I CV772 



CV782 1 57 5 4 6 

31CV7S3 I *55 5 3 6 

"NcrmiJIy shorn short position 
3 24, 

3 1 CV7&4 1 S6 € 6 6 



CV723 

CV 726 

0728 

CV729 



3 

4 1 CV773 
3 

31 CV775 
3 CV776 



1 

1 



'normally shows start positkm I CV777 T S : 5 

HI. 1 0/779 1 63 6 

^ 7J n^F7 r . 9 l«l« TC-M U«p!»r. 

t r»9 «ol cacntcf f[«!* Css to *!i;!ir. ~1 fit 7 M 3 -« HsistM 

. V (M* TC-70 Mwttr. 



3 

3 | CV785 
3 ICV786 

3 I CY797 
jl CV805 

“ 35 6 5 

3ICVS07 3 *35 54 , 

. fe . 111 * sh<, " s **»« poiitlon 2-6 
f CV808 3 45 4 3 6 

4 1 45 4 5 6 



1UK 



cvsis 3 *4; s 3 s 

ih ° w * '.hcri yntlVux 1-6. 

CV659 3 45 9 5 3 

CVB2U 3 *48 5 3 5 

‘Nofri aiiy itio«» f . v n jMiitisti 26. 
CV841 5" *ioT 6 ( '3 

■40 6 6 3 

■Normillii show; short pouttoq 

CV342 5 *52 6 i 3 

*52 6 5 3 

’Normally ihe«i short position 



4 | CV815 

4 

Uie 



2 43 8 6 4 



CV344 

CVS45 

CV346 

CV848 

CVS49 

CV850 

CV851 

CVB52 



HI. 

6 40 
S 40 



•ml IBM W QMts After* !«rlil Ns. 213000 Hrim ft twlufl «ow»f Sscl it •ipS 



6 41 | 6 1 



49 



ftlEE 

ITPE 



cvsss 

CVS&2 

CV865 

CV366 



CVS67 



CV 873 



CVS 7 6 

CVS77 

CVS 78 
CV 879 



CVSSO 

CVSS1 

CV3S2 



CV686— CV1 301 



: 1 TUBE 
\ l type 


1 

X 


A 


B 


c 


* 

i 


TUBE 

HPE 


3 

1 

X 


A 


* 


c 


-s 

i 


TUBE 

HPE 


1 1 CVS83 


& 


42 


6 


4 


4 






42 


6 


S 


4 




1 1 wm 


6 


38 


s 


6 


4 


C/393 


6 


35 


6 


4 


4 


CV9S9 


3 1 CVs36 


6 


38 


6 


& 


4 


cv&oo 


6 


35 


6 


6 


4 


CVS45 


2 CVBS7 


6 


50i 


4 


3 


4 






72 


6 


3 


4 




31 




68 


4 


5 


4 






72 


6 


4 


4 


CVS46 


M 




88 


4 


6 


4 


CY9G1 


6 


45 


6 


3 


4 




I CV392 


6 


40 


4 


3 


4 






45 


6 


6 


4 


CV995 


M 




69 


4 


5 


4 


CV910 


12 


45 


6 


5 


3 


CV1067 


U 




69 


4 


6 


4 


CVB16 


12 


48 


6 


3 


3 


CV1071 


CV892 




47 


f 


6 


4 






48 


6 


5 


3 




I 




68 


6 


3 


4 


CV917 


12 


50 


6 


10 


3 


•Normally 






63 


6 


4 


4 


CV91 8 


12 


52 


6 


10 


3 


CVS93 


6 


45 


6 


4 


4 


CV919 


12 


41 


6 


3 


8 


CV1074 






45 


6 


5 


4 


CV920 


12 


41 


6 


3 


6 


CV126S 


| CVS94 


€ 


36 


6 


6 


A 


CVS21 


12 


46 


6 


2 


3 




f CV695 


6 


35 


6 


G 


4 






69 


S 


s 


8 


’Normally 


CVB96 


6 


45 


6 


4 


4 


CV922 


12 


33 


5 


4 


3 








65 


6 


5 


4 


CV924 


12 


43 


6 


1 


8 


1 CV1230 






65 


6 


6 


4 






43 


6 


4 


8 


CV1285 


j CV897 


5 


35 


6 


s 


4 


CV925 


12 


44 


6 


1 


8 








50 


6 


4 


4 






44 


6 


4 


8 


CV1301 


|CVS98 





42 


6 


4 


J J 


CV930 


12_ 


45 




4 


_4 





30 



shorn start position 
8-1 1 * 

6 50 € 10 3 

5 *51 6 4 3 

*51 S 6 3 



shows short ponton 

ML 

6 44 6 10 3 

6 47 6 4 3 

47 6 5 3 



48 5 3 3 

48 S 5 3 



? Ui* 10-70 fcU*l m. 



JJit TC-62-0 Adiptif or Novtr Social If Wind, fUfllU Sftntgn S*n*l No, 15200L 
tad 153CJOO or UniU AEovs Sarai No. 2130GQ Prt*ir*2 Hoar Socket cr. PiorL 



40 




rust 

TYPE 

CV1375 

CVI377 



m 

1 1 



TUBE 

TYP£ 



33 1 



2 I CVISi] 

3 



.-a 

i 



6 S 
6 IQ 
6 8 



normally *m> short position /^bBgood If ft reads 3 o% r ® ore ; 



CVI 633 


12 


32 


10 






32 


10 


CVI 649 


6 


46 


6 


CVI 74 1 


5 


35 


6 


CVI 753 


35 


34 


B 


CV1757 


6 


42 


2 


CVI 758 


I 


55 


5 


CVI 762 


6 


43 


6 



C V 1 6 1 8 

2 ' 

21 CV1819 
3 1 CV1820 

3 

4 I CV18J1 



1 cr _ lu »M5. 

i 55 6 10 3 



CVI777 

CV17S4 



C VI 790 

CV1800 
CV1S02 
CVI 803 

CVI 8 05 



6 50 6 3 



I 1 J CVIB23 
6 6 CVJ824 

1 1 1 CV182G 

6 4 CV1S29 

4 31 CV1846 



50 6 8 
1 57 6 5 
I 57 6 5 
1 54 6 5 
1 54 fi 



\ I '38 6 6 ^ 

41 " Normally shows short position 
3 1 8-11. 

5 3 CVI 849 5 *52 6 4 3 

5 3 1 *52 6 6 3 

5 3 1 ’Normally shows short position 

1 8-11. 



TUBE 

TYPE 



G 



TUBE 

TYPE 



CV1351 



CV1852 

CV18S4 



6 
G 
6 
6 

6 

... .. . 51 G u 4 L VUOM1 

Normally shows short position I CV1878 

CV1856 5 *51 6 4 3ICV1882 

*51 6 6 3| CV1893 

Normally shows short position 
8-11. 

5 52 6 3 8 1 CV1894 

52 6 5 8 

6 35 1 7 1 



8 1 CV1864 s . J6 6 ^ 

I] 'Normally 

0 * 11 . 

5 3 5 S s i 

£ 33 



S 55 



CVI B57 
CVI 862 



GV18G3 



65 6 5 

6 55 6 IQ 

65 
65 



6 4 3 

6 5 3 

50 *70 3 5 ~ i 



5 *36 6 4 3| CV189S , u a „ 

* sin pm. iii. i. *36 5 5 3 1 ‘ Normally shows short nosltion 1 1 

‘ ' 5,s „ w . s . short position | ’ ‘1-irmallY shows arid emission. 



8 - 11 . 



CVI 902 
CVI 908 

CV1909’ 

CV1910 



6 5 3 

S 10 3 



6 40 6 10 3 

6 40 6 10 3 



wawfi*** a far » 




tube 

type 



B 



C 1/1911 
CV1912 
CVI 926 
CV1928 
CV1929 



CVI 930 
CV1931 



CVI 932 
CVI 933 
CV1934 
CV1935 
CVI 936 



CVI937 
CVI938 
CVI 940 
CVI 941 
CVI 942 



6 10 

6 5 
6 5 
6 10 
6 10 



CVT375— CV2390 



rift r «i Mwsmon c: "L 

Do not connect Prate Cap lo Adapter. 





|[ TUBE 


k 








1 1 


I j TYPE 


e 

o 

X 


A 


B 


Q 


-*■ i 

o 1 

Q 1 

=J 1 


I] CV1943 


6 


52 


6 


10 


3 


3 1 CVI 944 


6 


35 


6 


5 


3 


3 CVI 945 


6 


35 


6 


5 


3 


1 J CV3946 


6 


35 


5 


5 


3 


3 1 CV134/ 


6 


37 


6 


5 


3 I 


3 1 CV1948 


6 


37 


6 


5 


3 


31 CVI949 


6 


43 


S 


1 


1 


3 1 CVI 950 


6 


44 


6 


10 


3 


3 1 CV195I 


6 


44 


6 


10 


3 


3 1 CVI 956 


6 


47 


6 


4 


3 


if 




47 


6 


5 


3 


CV1957 


6 


47 


6 


4 


3 


II 




47 


6 


5 


3 


II CVI958 


6 


47 


6 


4 


3 






47 


6 


5 


3 


| CV1959 


50 


35 


2 


5 


1 


1 CV1961 


12 


33 


S 


1 


1 


CV1962 


6 


52 


6 


10 


3 






S3 


6 


4 


3 






63 


6 


5 


3 





TUBE 

TYPE 


s 

i 

X 


A 


a 


o 


t 

i 


TUBE 

TYPE 


5 

% 

X 


A 


B 


0 


•* 

1 


CVI 963 


6 


52 


6 


10 


3 


CV1988 


6 


44 


6 


1 


8 






63 


6 


4 


3 






44 


6 


4 


8 






63 


6 


5 


3 


CV1990 


6 


42 


6 


2 


3 


CVI954 


6 


52 


6 


10 


3 






71 


6 


4 


3 






63 


6 


4 


3 






71 


6 


5 


8 






63 


6 


5 


3 


CV1991 


6 


42 


6 


2 


8 


CV1966 


6 


37 


6 


5 


3 






71 


6 


4 


8 


CV1967 


6 


37 


6 


5 


3 






71 


6 


5 


8 


CV19S9 


6 


48 


6 


3 


S 


CV1993 


6 


48 


6 


4 


2 






43 


6 


4 


8 


CV1995 


6 


52 


6 


2 


l 


CVI 970 


6 


48 


6 


3 


8 






72 


6 


4 


l 






48 


6 


4 


8 






72 


6 


5 




CVI 972 


$ 


41 


6 


3 


8 


CVI 996 


6 


52 


6 


2 




CV1973 


6 


41 


6 


3 


8 






72 


6 


4 




CV1974 


6 


47 


6 


10 


3 






72 


6 


5 





CV197G 
CVI 978 
CVI 981 
CVI 982 



CY2128 


6 85 




38 


CY2129 


6 33 


CV2370 


3 *48 



CVI 985 



43 6 



3 1 ’Normally shows short position 2-6. 

CY2390 3 *36 S' 4 6 

Normally shows short position 2-6. 

Between Serial Mo. 152001 4 8 



R UscTC-62-A Adapter. 

T Use TC 70 Adapter, 



and 153000 ar UNITS Above Stria! No. 213000 Han Prewired Hovaf Socket on PaneU 






tube 

type 



TUBE 

TYPE 



QY2500 

CV2507 

CV2522 

CV2S24 

CY2526 



33 6 

40 6 



CV25M 

mm 

CY2714 



CV2716 

CV272I 

•Normally 



6 4S 6 3 8 

48 6 4 8 

6 *32 8 t 2 

shows short position 
1-6-9, 



l i 



5 *36 6 4 3 

*36 6 6 3 

formally shows short position 
8-13* 

CV2769 6 *55 1 5 I 



• No rurally shows short position 2 - 7 . 
CV2901 6 40 2 9 2 



€V2B3B 

CV2975 

CV2983 

CV29S4 



CV3SJ2 

GV3523 



6 34 

6 *38 



CV3798 50 *70 3 5 

* Normally shows short position U. 



'Normally shows grid emission. 
CV3799 50 *69 3 5 

Normally shows short position U 
•Normally shows grid emission. 

cwmo? 6 



CV4010 

CV4018 

CV4024 



02M9 



33 6 

33 2 

32 5 

32 10 

32 10 

"33 6 

33 6 



* normi Shorts efer to position of "0“ Switch, 
rko not connect Plate Cap to Ad4pL«r. 



4 Use TC-G3 Adaotr:. 
n Use TC-S? A Adapter. 
V '!?# TC 70 ■■-Lijrta' 



TUBE 5 *1 

| TYPE i * * 0 l| 


TUBE 2 t 

TYPE | * * o 


i DS3 6 48 6 3 3 1 

48 6 5 31 

077 6 33 6 2 ll 

33 6 7 ll 

1 0152 6 33 6 2 l! 


DCC90 3 *5 4 3 s 

.*5456 
006 6 33 6 2 1 

33 6 T l 

0F33 2 S3 6 10 3 


33 $ 7 ll 

1 0193 3 *36 5 4 $1 

| ‘formally shows short pc srt i>n 2-6 
1 0AM 2 -70 2 6 6 

‘Normally shows short position 


DF91 1 55 5 6 6 

Df92 1 55 5 6 6 

0F96 1 58 5 6 6 

DF97 1 40 5 6 6 

0F904 1 52 5 6 6 


0AC32 1 55 6 10 3 

95 6 5 3 

DAF91 1 56 6 6 6 

95 6 3 6 


DH63 6 40 8 10 3 

63 6 4 3 

63 6 5 3 

DR74 12 m t 10 3 

63 S 4 2 


. | DAF92 2 55 6 6 6 

1 70 6 4 6 

DAF96 1 58 6 6 € 

i 70 6 3 6 

! 1 0090 I *70 5 5 6 


53 6 5 1 

1 EJH76 12 40 6 10 

63 6 4 

63 6 5 

i 1 DH77 6 39 6 1 


L | ^normally shows short position 2-3 


1 64 6 5 

64 6 S 



and 153000 or UNITS Above Sariil Ho. 213000 Have Prewired Ncvar Socket M 



4 9 



TU&E 

TYPE 



DH107 



DHI49 



DH7I0 



0H719 



DK32 



12 

DX96 

DL33 

DL35 



* 

} 

£ 


4 


a 


0 


** 

c 

Jt 

1 


TUBE 

TYPE 


& 

— 

S 

s 


A 


Q 


: 

° I 


TUBE 

TYPE 


5 

s 

X 


A 


B 


Q 


* 
m 1 

* 


TUBE 

TYPE 


£ 

S 

X 


A 


B 


c 


t 

1 


19 


39 


6 


1 


1 


0L36 


1 


48 


6 


5 3 


DY87 


l 


*95 


1 


10 


7 


£9Cf 


6 


32 


6 


1 


1 




64 


6 


5 


1 


D191 


1 


*55 


5 


3 6 


'Normally shows short position 


E91AA 


S 


33 


6 


t 


1 




64 


6 


6 


1 


'Normally shows short position 2*6. 




6-11. 












33 


6 


7 


1 


6 


50 


4 


3 


4 


0192 


3 


*48 


5 


3 6 


OY802 


1 


*99 


1 


10 


7 


E91H 


6 


32 


S 


1 


1 




68 


4 


5 


4 


•Normally shows short position 2-6, 


■Tube good if it reads 40 or more. 


E91N 


6 


32 


5 


1 


l 




68 


4 


6 


4 


DL93 


3 


*36 


5 


4 6 


Normally shows short position 6- 11, 


E9ZCC 


6 


27 


6 


6 


1 


6 


43 


6 


8 


2 


'Normally shows short position 2-6. 


E235L 


6 


30 


4 


5 


3 






27 


6 


5 


1 




35 


6 


2 


2 


0L94 


3 


45 


5 


6 6 


E5SL" 


6 


*25 


5 


10 


8 


ES9F 


6 


32 


6 


1 


l 




35 


6 


1 


1 


D195 


3 


'42 


5 


3 6' 


* Normally shows short position 2-3. 


E180F 


6 


27 


3 


2 


2 




35 


6 


6 


2 


'Normally shows short position 2-6. 


ESOCC 


12 


42 


10 


2 


2 


E1S2CC 


6 


28 


9 


2 


2 


6 


43 


6 


8 


2 


1 0L9S 


2 


48 


5 


6 6 






42 


10 


7 


2 






28 


9 


7 


2 




35 


6 


2 


2 


DP61 


& 


33 


2 


1 1 


E80CF 


6 


25 


6 


2 


2 


E18HCC 


6 


24 


6 


2 


2 




35 


6 


1 


2 


DY30 


1 


*96 


3 


10 3 






25 


6 


9 


2 






24 


6 


7 


2 




35 


6 


6 


2 


'Normally shows short position 


ESQF 


6 


39 


8 


9 


2 


E280F 


6 


22 


1 


2 


2 


1 


57 


6 


5 


3 




5-8-11. 






£801 


6 


29 


i 


2 


2 


EAA91 


6 


33 


6 


2 


1 


I 


57 


5 


4 


6 


DY80 


2 


■99 


I 


10 7 


E80T 


6 


72 


6 


2 


2 






33 


6 


7 


i 


3 


48 


6 


4 


6 


•Tube good If reads 20 or more. 


E811 


6 


26 


1 


2 


2 


EABC80 


6 


43 


6 


8 


2 


I 


54 


6 


4 


6 


'Normally shows short position 


E83F 


6 


25 


6 


2 


2 






35 


6 


2 


2 

A 


3 


45 


9 


5 


3 




Ml. 






ES8CC 


6 


28 


6 


2 


2 






35 


6 


1 


2 


1 


54 


6 


5 


3 


0786 


1 


*95 


i 


10 7 






28 


6 


7 


2 






35 


6 


6 


2 


-EB34 


‘Normally shows short position 
6-1 1 


E90CC 


6 


32 

32 


6 

6 


5 

6 


1 

1 


EB34 


6 


48 

48 


1 


3 

5 


4 

3 



n'PD-iiipnor "t 

run r,t>! termed Pratt Cjp to Adapter. 



Switch. A use TC 63 Adapter. ■ Use TC-62*B Adapter 0 r Htm* Socket If Wired. (Units Between Serial Ha, iwwi 

□ Use TC-62-A Adaptor. and 153000 or Units Above Serial No. 213000 Rav# Prewired Mom Socket <m p»««- 

T Us# TC-70 Adapter. 



SO 






TUBE J I 

TYPE ’ * * ° ; 


ruBt 8 i 

TYPE 1*00 


TUBE r| 

TYPE * * ■ o | 


TUBE i i 

TYPE » * • o 


CV2S0Q 35 33 6 5 3 

CYZ50? I 52 5 6 6 

CV2522 6 35 6 I i 

CV2524 6 33 & I 1 

CV2526 E 40 6 I I 


CV2938 6 3S 6 5 3 

CV2975 6 33 | 2 j 

CV2983 3 45 5 6 6 

CV2984 6 35 S 1 

| 35 6 4 8 


063 6 48 6 3 3 

48 6 5 3 

077 6 33 6 2 1 

33 6 7 1 

0152 6 33 6 2 1 


DCC90 3 *5 4 3 6 

006 6 33 S 2 j 

0F33 2 S3 5 10 3 


6/651 
67 E 6 1 

CV2S34 50 34 6 S 3 

CV2706 6 53 6 4 4 

CVZ714 6 40 6 5 3 

c r if f a * j 


ICV3512 6 34 5 6 1 

CV3S23 6 *S| 1 S J 

* Normally show* short position 4-6. 
CV3798 50 "70 3 5 3 

"Normally shews short position tl. 


$3 6 7 1 

0193 3 *36 5 4 6 

"Normally shows short position 26 
0A90 2 *70 2 G 6 

'Normally shows short position 


Of 91 1 SS 5 6 6 

Of M 1 55 5 6 6 

0f95 1 58 5 6 6 

Df9? 1 40 5 6 6 

DF904 1 52 5 6 6 


CVZ/Ib w AS O 3 c 

48 8 4 8 

CV7721 6 *32 8 2 2 

"Normally shows short position 
1-6-9. 


’NfirmiUy shows grid emission. 
CV3799 50 *G9 3 5 3 

-Normally shows short position 1L 
•Normally shows grid emtakui 
CV4007 6 33 S 2 I 


511. 

QAC32 I 55 6 10 3 

96 6 5 3 

DAfSI I 56 $ £ 6 

95 6 3 6 


0H63 6 40 6 10 3 

63 6 4 3 

63 6 5 3 

1 0H74 12 40 6 10 3 

63 6 4 3 


CYZ74S 5 3S 6 4 31 

*36 6 6 3 

•Normally shows short position 

CV2769 S *55 3 5 l| 


83 6 7 1 

CV40I0 6 33 2 1 

CV4018 6 32 5 

CV4024 12 32 10 2 2 

32 10 7 2 


0AF92 2 55 6 6 6 

70 6 4 6 

94796 1 58 6 6 6 

70 6 3 6 

DC90 1 *70 5 6 6 


HiS"! 
10H7S 12 40 6 10 3 

63 6 4 3 

63 6 5 3 

1 DH77 6 39 6 1 1 


"Normally shows short position 2-7. 
CV7901 6 40 2 9 2 1 


D2M9 6 33 6 2 1 ! 

33 6 7 1 


•Normally shows short position 2-3. 


64 6 5 1 

64 6 6 1 


_ . _ * tv t 1# 7.. 



TUBE 

TYPE 



DH710 



0H7I9 



DK32 



DK91 

DK92 

0K96 

D133 

DUS 



CV2500— EB34 



■'oou*r 5A3/JI rwit r To potmort of ' C ‘ 
lQ - not corbel Pill# Cjp \a Adjpter. 



! tube i 

TYPE £ * n c | 


TUBE * * 

TYPE | » * o * 


TUBE i I 

TYPE | * * o 


l DUS 1 4B 6 5 3 

. DL91 1 "55 5 3 6 

‘Normally sIioas uiort position 26. 

1 0192 3 *48 5 3 6 

■Normally shows short position 2-6. 


DT87 1 *95 l 10 7 

•Normally shows short position 
6-11. 

DY802 1 *99 1 10 7, 

'Tube good if it ft3ds 40 or more. 


E90F 6 32 6 l 1 

E914A 5 33 6 2 1 

33 6 7 1 

E91H 6 32 6 1 1 

E91N 6 32 5 1 1 


DL93 3 *36 5 4 6 

"normally shows short position 2-6. 

0194 3 45 5 6 6 

0195 3 *42 5 3 6 

, 'Normally shows short position 2-6. 


Normally shows short positron 6-1L 
£2351 6 30 4 5 3 

E55L« 6 *25 5 10 8 

• Normally shows short position 2-3. 
EBOCC 12 42 10 2 2 


ES2CC 6 27 6 6 I 

27 6 5 1 

E99F 6 32 6 1 1 

E180F 5 27 3 2 2 

E1S2CC 6 28 9 2 2 


1 BUS 2 43 5 6 5 

f 01*61 6 33 2 1 1 

IOV30 1 "96 3 10 3 

' "Normally shows short position 
1 5*11. 


42 10 7 2 

E80CF 6 25 6 2 2 

25 6 9 2 

EBCf 6 39 8 9 2 

E801 6 29 1 2 2 


28 9 7 2 

E188GC 6 24 6 2 2 

24 6 7 2 

E2S0F 6 22 ! 2 2 

EAA91 6 33 6 2 1 


1 breo i *99 i 10 7 

"Tube good if reads 20 or mire 
'Normally shows short position 
6-11. 

DT86 1 *95 1 10 7 


ESC I 6 72 6 2 2: 

E8R 6 26 1 2 2 

E83F 6 25 6 2 2 

E88CC 6 28 E 2 2 

2a 6 7 2 


33 6 7 l 

EABC80 6 43 6 8 2 

35 6 2 2 

35 6 1 2 

35 6 6 2 


■formally shows short position 
6-11 


E90CC G 32 G 5 ! 

37 6 6 I 


EB34 6 48 1 3 3 

48 1 5 3 



▼ Uit 1070 A4JPU/. 



■ Ulft TC*®2*(i A^arSrf or WctJf Social It WiFil (LRlitl Btrovca 3*nii m 
*nd IS3000 of Unlti Abe*t Ho, 21 S0 GQ Hjh Prmlftd h^*f 



SO 



FUSE 

rrn 


1 

I 

X 


A 


• 




i 


1 TUBE 
TYPE 


£03 1 


6 


33 


6 


2 


li 


f EC90 






33 


6 


7 


] 


IC9t 


EBCSO 


6 


39 


6 


1 


1 


| 'Normally 






64 


6 


5 


1 


EC92 






61 


6 


6 


1 


| EC95 


E8C9I 


5 


40 


1 


1 


1 


GC97 






67 


6 


5 


1 


ECSOO 






67 


6 


6 


1 


ECC35 


EBFSQ 


6 


37 


6 


2 


21 








64 


6 


7 


21 


ECC81 



6 41 

6 *29 
Shows short 
6 30 

6 33 



12 



ECC82 

ECC83 



ECCS4 



real 

ECS6 

ms 



•pfoiminy i ham ^hort position 
I-3-7*9 



2 
2 

2 1 ECCS5 
7 

2 [ ECC86 



33 6 



'Wsraal 
I Do n;i 



rttif to poiHJon erf , ‘C" Switch. 

flat* e*p b 



TUBE 

rm 

w 

ECC89 

ECC 91 



ECC I 89 
ECC801S 



6 

12 



34 8 

30 € 

30 6 

32 10 
32 10 



ECC8023 

ECC8C3 



ECC960 



12 40 10 

40 10 
8 36 6 

36 6 

6 32 6 



ECFB 0 

ECFB2 



ECF86 





4 tis# TC-&J Adjptfr, 

JU>«lC4MMaPtif. 
T Um Tu-To Adept*. 

Ik A-t. 



1 



TUBE 

TYPE 



ECFEOl 
ECFB02 
EOF 80S 

ECK31 

ECHS3 

ECHS4 

ECLS0 

ECL82 



ECI84 

ECL35 



Cf Nmfir If WIr*L 
1 1 53000 or Italb Aborv Sad* I Wo. 213000 H*rt 



ECL86 

jggPf tF* 1 * He. ISaST 

Prr*trad flow JocUt « 



51 






TYPE 

TUBE 


9 

* A 

X 


a 


0 


s 

£ 


TUBE 

TYPE 


3 

i 

X 


A 


a 


0 


5 

2 


£CLlS 00 


6 *99 


6 


l 


2 


EF 96 


6 


31 


2 


1 


1 




35 


6 


1 


2 


EF 93 


6 


30 


6 


1 


1 




35 


6 


6 


2 


EM 33 


6 


30 


3 


2 


2 


’ mhegood if i[ reads 20 oi 


more. 


EF 1 W 


6 


23 


3 


2 


2 


ED 2 


6 33 


6 


2 


i 


EFE 04 


6 


39 


2 


9 


2 




33 


6 


7 


i 


EF-S 06 S 


6 


40 


2 


9 


2 


ED 50 C* 


6 **54 


6 


10 


8 


EH 90 


6 


35 


6 


1 


1 


""Connect Plate Cap to Adapter 




EH- 90 QS 


6 


42 


6 


! 


I 


"Normally shows short position 


im 


5 


35 


6 


1 


! 




I-Z' 3 - 5 - 6 . 








EL 34 


6 


35 


6 


5 


3 


£F 22 


6 36 


6 


6 


4 


ass 


6 


*32 


4 


5 


3 


ETSO 


6 33 


I 


2 


2 


• formally Shows Short Position 38 . 


EP 85 


G 33 


1 


2 


2 


EU 7 


6 


37 


6 


5 


3 ! 


EFS 6 


6 40 


2 


9 


2 


EL 36 


6 


29 


6 


5 


3 


EF 3 S 


6 34 


1 


2 


2 


[LSI 


6 


*32 


8 


2 


2 


EF 9 I 


6 30 


6 


I 


1 


*NomUy 'Jicws short position 


EF 9 2 


6 35 


6 


1 


i 




1 - 6 - 9 - 








EF 93 


6 33 


2 


1 


1 


E 182 


6 


;i 


2 


9 


2 


EF 94 


6 33 


6 


I 


1 


ELS 3 


6 


30 


6 


2 


2 


EF 95 


6 33 


2 


1 


1 


as* 


6 


33 


i 


2 


2 


* 89 1 - 

linl-inlf C k, .. 


EZ80 








EL 85 6 *39 1 2 2 

•Nonnsllv shows short Million 6 - 8 . 






TUBE 

TYPE 



EL86 6 *30 1 2 2 

'NarmalJy :hcws short position 7 - 8 , 
£190 6 35 1 7 1 

EL91 6 34 6 1 I 

095 6 34 1 7 1 

0-500 ■ 6 *26 4 8 $8 

"May show short position 1-2*6- la 
’Connect plarte cap lead to the tube 
EL503- 6 -31 7 2 IS 

‘Normally shows short position 



f Oo »t carnal Pitt* Cap to Adapt* r 



Adlptaf, 
■A Adapt#! 



14 - 5 - 10 . 

EL- 505 ® 6 *26 11 4 3 

• Normally shows short position 
3 - 2 * 54 - 

E 150 B» 6 23 II 4 {3 

EL 802 6 *29 7 2 2 

" riormalty shows short position 3-9, 
E 1803 6 30 8 2 2 

ELB 20 6 *32 8 2 2 

•.Normally shows short position 



aszi 



1-6-9- 
6 28 



6 2 2 



TUBE 

TYPE 


i 1 

Ate* 

X gl 


ELLSO 


S 29 6 2 2 




29 6 6 2 


EM -87 


6 *SS 2 1 2 


"Normally shows short position 64 , 


imj 


6 43 6 1 1 


EQ 3 G 


6 33 3 7 2 


EY 3 I 


6 30 2 9 2 


EY 82 


6 29 6 9 2 


EYES 


6 *95 1 W 7 


’Normally shows short position 




6 * 11 . 


EY 87 


6 *38 1 10 7 


"hannalty shows short position 6-11 


ma* 


6 27 7 3 7 


Mf m test, use alternate sittings. 


EYS 3 


6 27 3 7 7 


EY 500 * 


6 **26 2 5 18 


**[h& only IC 62 B Adapter, 


IBS 


6 40 6 3 3 




40 fi 5 3 


am 


G 40 6 1 2 




iO 5 7 2 



Ust TC ti2'A A dipt#;. 

T Uit TC-70 Adapt**. 



■ U>« TC 4 J B Adapter or Np**r Socl ft If Wind. MM 
■nd 1 S3 000 of Until A Oor* Iff 111 ho 711000 Hit* Jto*#- Social on Pa*H. 



32 



met 

T7PC 


i 

i 


4 


n 


o 


S| TUBE 

*| tm 


| 

s 

X 


mi 


6 


34 


6 


I 


2 1 KWCflO 


19 






34 


6 


7 


21 




mo 


6 


44 


6 


1 


If 








J4 


6 


6 


1 




GlflOLTM 


50 


*99 


3 


5 


3 1 HBC90 


12 



•WoimilJy stows Jtort ymftffl II. 

“Normally stows crtd emission. J HBC91 
G2-3D 5 *36 6 4 1 

*3® 6 6 3 



•Normally shows shon pasftAcn g-UI HCC85 

m-32 5 *51 B < 3 

*51 6 6 3JHCK81 

•Homiltf shorn short position 

M!. I HDJ4 



(LT-34 



5 *30 6 4 3 

*30 6 6 31 HF93 

•Normally stows short position I HB4 
6-1 L HK9Q 

H63 6 40 6 10 3 J HL9Q 

HUS 
Hi 94 



12 



50 35 ? 

29 27 5 

*N*mf swit; :* r 'Mo petmea nr*C" twzien. « f TC 43 Airier. 

J Oo 10! CQMWt FUfe C*p ta Adj£lrf. *7 in* TZ-%2 A Adf«rttr. 

TlMlT&m 



TUBE 


i 








si 


TYPE 


I 

X 


* 


a 


Q 


; 


HM04 


6 


35 


6 


1 


ill 


HTS0 


35 


33 


7 


5 


1 


KT32 


25 


34 


G 


5 


3 


KT63 


6 


54 


6 


5 


3 


KT66 


B 


39 


6 


5 


3 


ICTB8 


6 


35 


6 


5 


3 


KT763 


6 


50 


6 


10 


3 


163 


6 


42 


E 


5 


3 l 


L77 


E 


41 


1 


B 


! 1 


LC900 


3 


27 


2 


1 


1] 


LCfBO 


6 


31 


6 


2 


2 






34 


6 


9 


2 


ICfSOt 


5 


24 


3 


2 


2 






26 


3 


9 


? 


LCF-SQ2 


6 


29 


6 


2 


2 






34 


6 


9 


2 


ICL80 


4 


37 


6 


9 


2 






44 


6 


2 


2 


LC162 


H 


33 


6 


3 


2 






39 


$ 


1 


2 


LC184 


10 


25 


6 


6 


2 






25 


6 


1 


21 



TUBE 

TYPE 






i 



SO 2a 6 <3 2 

29 6 2 2 

« 30 3 2 2 

a 29 3 2 2 

SO -30 1 2 2 



IS '26 4 5 :g 

tort position 1-2-6-ia 
io ear !eto lo to* tot*. 
27 '26 11 4 8 



'Normal lhows short 

position 1-2-56 

21 *25 1 4 18 

'Honrs' -.hav.i short 
position 1 - 2 - 56 . 



I ID *29 7 2 2 

•Normally shows short position 3-9 
6 37 6 9 2 

« 6 J 2 

11 30 2 9 2 

22 27 7 “3 7 



J^rsMbo.fuSfi-ito. thTSuboo &« r . iiiSiWSSw v 



S3 




tube 

type 


1 

* 

X 


B 


0 


% 


TUBE 

TYPE 


3 

a 

X 


A 


D 


© 


% 

I 


TUBE 

TYPE 


1 

I 

X 


A 


B 


0 


s 

Ij 


TUBE 

TYPE 


i 


A 


a 


0 


« 

t 


im 


22 27 


3 


7 


7 


NH67 


6 


44 


6 


10 


3 


03W3106 


6 


41 


6 


5 


3 


PCCS9 


7 


•xa 


j 


£ 


7 


LY500" 


28 *'26 


2 


5 


ts 


NH7S 


6 


48 


6 


5 


3 


OSW3108 


6 


37 


6 


5 


3 








£ 

£ 


O 

9 


4 

7 


" *Use only TC-6Z3 Adapter. 




NH7&A 


6 


42 


6 


5 


3 


OSW3109 


6 


48 


6 


3 


3 


PCC189 


7 


ij 

3Q 


O 

C 


£ 


c 


um 


9 45 


6 


5 


3 


Nftfll 


6 


52 


6 


10 


3 






48 


6 


5 


3! 






s/%1 

in 


y 

ft 


4 

7 


£ 


M8C53 


6 34 


6 


5 


3 


NR83 


6 


50 


6 


10 


3 


0SW31L1 


6 


40 


6 


4 


3 


PCF80 


9 


Jv 

31 


5 


J 

7 


4 

2 




34 


6 


6 


1 


NR85 


6 


54 


6 


5 


3 


OSW3112 


6 


42 


6 


5 


3 






34 


6 


Q 


2 


W8I00 


6 33 


2 


1 


l 


NR95 


25 


34 


6 


5 


3 


PABC80 


9 


43 


6 


3 


2 


PCFB2 


9 


13 


O 

6 


7 


£ 

7 


HI-1 


1 54 


6 


5 


3 


NU20 


5 


•51 


6 


4 


3 






35 


6 


2 


2 






33 


6 


Cw 

a 


ft. 

? 


NI7 


3 *43 


5 


3 


6 






*51 


s 


6 


3 






35 


6 


1 


2 


PCFI5 


7 


24 


3 


* 

2 


£ 

2 


•Normally stows short position 2-6. 


‘Normally shows short position 8-11 






35 


6 


6 


2 






25 


1 


w 

6 


m 

l 


rl IS 


3 *42 


5 


3 


6 


CEC3 


12 


42 


6 


2 


6 


PC66 


4 


29 


3 


6 


7 


PCFS01 


g 


24 


3 


2 


2 


Normally stows short position 2*6. 






71 


6 


4 


8 


PC88 


4 


•E5 


7 


3 


2 






26 


3 


9 


2 


N19 


3 45 


5 


6 


8 






71 


6 


5 


8 


p Normally shorn short position 14-7-9. 


: PCF802 


9 


29 


6 


2 


2 


NI52 


20 '32 


S 


2 


2 


on 


6 


47 


6 


10 


3 


PC-95 


4 


33 


1 


2 


1 






34 


6 


9 


2 


Normally shows short position 


0H4 


12 


45 


6 


5 


3; 


PCS 7 


5 


33 


1 


2 


1 


PCF805 


7 


33 


9 


9 


2 




1«. 








0SW2190 


6 


33 


6 


4 


3 


PC9O0 


4 


27 


2 


1 


1 






30 


9 


7 


2 


N329 


16 71 


2 


9 


2 


0SW2I92 


6 


32 


S 


4 


3 


PCCS4 


7 


33 


S 


2 


2 


PCL82 


16 


33 


6 


3 


2 


N709 


E 33 


1 


2 


2 


0SW2S00 


6 


33 


6 


4 


3 






33 


8 


6 


2 






39 


6 


1 


2 


NCC189 


4 30 


6 


2 


2 


0SW2601 


s 


32 


5 


4 


3 


PCC85 


9 


32 


6 


2 


2 


PGL84 


15 


25 


6 


8 


2 


— — i in 


30 


6 


7 


2 


0SW3105 


6 


42 


6 


2 


8 






32 


6 


7 


21 






25 


6 


1 


2 


EZ81-PCL85 1 






71 

71 


6 

6 


4 

5 


8 

8 


PCC83 


7 


31 

31 


6 

E 


2 

7 


2 

2 


PC 165 


18 


29 

29 


6 

6 


9 

2 


2 

2 



t HEEXtJSSa X Vl ttr t0 of * G" mith. A use TW3 Adapter, m IHc TC42-B Adiptir or rtjvor Ssclet it Wired tUntta Betmren Sent* m. iWQQ* S4 

r up fior «tnn#ct Pf*tt Cep to Adipler. D Uie TC^: A Adapter, end 153000 or Unit; Abc*i Serif J Ma 21 J0 GO Hjhc Pftwlnd Kcur Sociit «i 

T Uii IC<70 Adapter. 




TUBE 

rrrt 



TUBE 

type 



mss 



|4 






2B 6 8 2JPL505* 

3 0 6 12 

PD500» 9 *'54 6 ID 8 

’•Connect PUI* Cap to A4&ipf®r. 

•Normally -hows short position 



40 *26 11 
‘Normal itew* short 
position I>2-£&, 
ft 60S* 17 2g u 

PL'500* 31 *2G 11 



$ 



PfB 

HSS 

m 

PUS 



1~2*3*5~6. 
6 52 

4 3S 
6 45 

25 27 



•Normally shorn short positlan 
1 -2-5*6, 

P152J" 29 -25 i 4 tS 

'Normal shows short 
position 1-2-5-6. 



RSI 19 *32 0 2 2 1 PL£Q2 

"Normally shows short position 

PLS 2 16 71 2 9 ! 

PLB3 12 3Q S 2 : 



16 *29 7 2 2 

'Norrafly shows short petition 3*9. 
PLS20 19 *32 8 Z 1 

•Normally shows short position 
1-6-9* 



PLB4 15 *20 1 2 2 1 PM04 

•ftormally shews short position 7*3 I PV35 
Pl-500 28 *26 4 5 JSIFY32 

•May Show short position 1-2-6-10. 
•Conner! plate cap lead to the tube IPV80 



19 



PY3I 

FTB2 



TUBE 

type 




ma* 30 27 7 3 7 

no test* u-c alternate solllfras 
PTS3 30 27 3 1 'l 

PY5C0» 42 **26 2 5 18 

**Qse o nly TC-62B Atottf, 

6 41 1 S i 



04240 

QA2404 

0A2406 



12 



1 



0*2407 

QA24Q8 

QE03710 



6 



0fD5740 6 *31“ 15 3 

J!g P»3* ih0lrt < h «t position 44. 
OS 1 50/40 50 *99 3 5 3 

be food if It reads 60 or more, 
formally shows short position 11. 



'Normally shows 



•Sofimr Shorts ntir n rciitten c» "0" 5** trn 
Oo eor-wt Pratt e*r Adapter. 



i 



4 Lf:fi TC-&I Adapter, 
C Ult rc-tr A Adipic 
▼ Ilf* TC-70 



emission. 
9 9 



mt 

type 



0706^20 



,J|T W ft “30 1 5 1 

•Nofmatly shew th^rt positkarv 4 6 
5 *36 6 * 3 

*^6 6 6 

•NnfrnitlY sho ws short ootttbn 



_ 

SK7 1 *96 3 10 3 

Normally shows short position 

I 6 *30 6 t 1 

5 34 ITT^T 



SP$ 

T2MQ5 

TS5I 

TS52 



6 1 



TS-376C 6 *28 V 2 _ 2 

• Normally she* i short position 3-9 
U50 5 *51 6 4 3 

*51 G 6 3 

'Normally shows short ttosifkm 



ML 



Adjpttr. and 153000 or Unit! Afrew*$^^*n* M3c5 Hrf» 



(Unlb 132^01 

Pnwtf«! Now Socket « SST * 5 





+* . 








TUBE 

hpe 



TUBE 

HPE 



U52 



5 *40 6 4 3 1 UAA31 

*40 6 6 3 

•Normally shews short position I (JAB CSC 
ML 

U54 5 *30 6 4 3 



*30 6 6 

•Normally shows short position ftlSFSD 

Ml, 

U78 6 44 6 1 ] 

44 6 6 1 | UCC34 



17 



35 6 

30 6 



22 33 8 



UI47 


6 


40 


6 


3 


3 






33 


1X149 




40 


6 


5 


3 


UCC35 


25 


32 


6 


45 


6 


3 


4 


32 


Ul 53 




45 


6 


6 


4 


UCfSO 


25 


31 


17 


30 


2 


9 


2 


34 



0154 
Ml 92 
1/709 



19 29 

19 29 



2 | uCflSl 
2 

1 2 1 UCLS2 

7 2 

UFS6 



PC186-VT93 (B 



TUBE 

HPE 



mu 

UT82 

UY35 

/2M70 



44 6 6 1 

V-8S4 6 35 6 1 1 1 

YP6 6 35 6 1 1 

VPJ321 12 *55 1 5 1 

•Normally shows short position 2-7. 

VS75 50 *7o 1 5 3 

•Normally shows short position ll t 
‘Normally shows grid 'emission. 
VR-90 50 "69 3 5 3 

r nally shows short position 1 1 , 



emission. 



•Normally shows grid 
VR 105 50 *S5 3 5 3 

•Normally show* short position IL 
•Normally shonrs grid emission. 



A to* *C-6 j 
D l 



TUBE 

TYPE 



Yft-150 50 "99 1 5 3 

Myte food if it reads GO or mort 
•Normally shews short position 1L 
JNormillf shows grid emission. 
VT52 7 41 6 5 3 



■L i er, 

Uie TC-62-A Adaptif. 
T Uia TC-70 Adapter* 



VT65 


6 


46 


& 


5 


3 


VT65 


G 


54 


5 


5 


3 


/T74 


5 


*36 


6 


4 


3 






*36 


6 


6 


3 


'Normally shows short position 






ML 








YTE5 


6 


52 


6 


10 


3 


VT37 


6 


44 


6 


10 


3 


visa 


6 


52 


6 


10 


3 






63 


6 


4 


3 






63 


6 


5 


3 


VT90 


6 


43 


6 


3 


3 






48 


6 


5 


3 


VTB1 


6 


50 


6 


10 


3 


VT93 


6 


55 


6 


10 


3 






65 


6 


4 


3 






65 


5 


5 


3 



■ u it rc £2 B Adaptor or Netar Socket if Wired. (Units Mw«ta SttUl Ho. 1K001 
and 153000 or Units Abt m Sarisl No. 213000 Haw Pftnired Novir Socket on Fanil. 



3fi 








TVBl 

type 



TU3I 

TYPE 



VJS4 

vis® 

YT4T 



3 I VT1J4 
3 

3 1 'HonrmUf 

3 mm 



'Karntrif shows thort S-1L 
VT99 6 45 6 5 

45 6 10 

VT102 e 41 6 5 

VTI03 6 42 6 2 



5 *38 $ 4 3 

•38 6 $ 3 

shows short position 
Ml. 

6 37 6 5 3 



YTM 



fl f VT134 
8 1 W17 
&IW77 
I W149 



vim 


6 


48 


6 


3 


8 


|W719 


6 


33 




48 


6 


4 


8 


| W7Z7 


6 


33 


VTI07 


6 


4! 


6 


5 


3 


mew 


6 


45 


vni2 


6 


33 


6 


4 


3 


|X73 <w 


6 


45 












1107 


19 


35 



XI55 



6 30 fi l 2 

30 6 7 2 



'V-'r.i 1 Shcrti i>f nr to ptnlUort :f "C" 3* 
: to Adi connect Pi ft* tip Sc Adiptw* 



A Uif TC 62 Adapter, 

r ui» tmo Ad*w. 



Uif 



TUIt 


3 




‘ 


— 


«i 


TYPE 


1 

X 


A 


ta 

~ 


G 


jj 


1777 


T 


35 




T~ 


"7| 


(9767A 


6 


34 


6 


5 


3 


*CS5 


2 


33 


1 


2 


1 


XC97 


2 


33 


1 


2 


ll 


xcsoa 


2 


27 


2 


1 


1 1 


ICC1S9 


4 


39" 


6 


2 


2 r 






30 


6 


7 


1 1 


XCF50 


4 


31 


6 


2 


2 






34 


6 


9 


2 


7C7H5 


5^ 


24 


3 


2 


2 






25 


1 


6 


2 


KCFeoi 


4 


24 


3 


2 


2 






26 


3 


9 


2 


XCH81 


3 


85 


5 


1 


2 






38 


6 


9 


2 


xcm 


T 


33 


6 


3 


2 


XCLS4 




3$ 


6 


1 


2 


8 


25 


6 


8 


2 


XCU5 




25 


6 


t 


2 


I! 


29 


6 


9 


2 1 


XFS0 

l T(* mm I a 1 




29 


6 


2 


2 




33 


1 


JL 


2* 



TU&l 

TYPE 



1 



i 



3 33 i l 1 

3 30 3 2 2 

29 3 % 2 

12 *25 9 5 3 



8 33 1 2 2 

8 *30 1 2 2 

9wj ih:rt position 74L 
13 ‘26 4 5 6 



12 41 6 4 4 

41 6 5 4 

6 43 6 3 4 

36 6 5 4 



16 30 3 7 7 



tt U*m Abm Ur\*l 



(3U i«rw««n S*rlif fix t 
leiii UkU\ an P* 



27 








TUBE 

TYPE 



a 



214 

m 

2152 

2719 

2729 






TUBE 

TYPE 



a 



VT94— ZD 152 



Z017 1 *55 5 3 6 

•honnallY shows short position 24, 
2B2S 1 58 6 6 6 

70 6 3 6 



TUBE 

TYPE 



D 



TUBE 

TYPE 



i 



ZBI51 



•Ifornuf Short! refer lo pouf ton of if Q 
■ Do not connect Plate Cap *o Adapter, 



A TC 83 Adapter 
J Use T&42*A Adapter, 
Tth« TMO Adapter. 



■ Hi* f C -62 8 Adapter or Wowr Socket It Wired- tUniti Between 
end 153000 or Unite Abot* Serial No. 213000 Hi« Pfenited NOW 




m 152001 
t on Panfh 



so 







